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认证声明：

美国超声心动学会经继续医学教育认证委员会授权，为医师提供继续医

学教育培训。美国超声心动学会认定该项教育活动最多可以获得 1 个 AMA 

PRA 一类学分。医师应根据自身参与培训的情况申请相应的学分。美国超声

医学认证委员会和国际心血管认证组织认可美国超声心动学会颁发的证书，

并且同意为超声医师记录相应的学分。 

美国超声心动学会致力于确保教学任务和所有受资助的教学项目不受任

何公司或者个人特殊利益的影响，要求所有作者必须有效地解决所存在的经

济利益问题，保证教学活动的目标和公正性不受伤害。尽管在经济资助或者

职业领域与公司保持关联未必会影响作者的表现，但是继续医学教育认证委

员会所关注的重点和相关政策要求作者必须在文章发表前解决所有可能与活

动的教育价值存在利益冲突的关系，并且向听众披露。如果专家成员有商业

赞助关系，都已经进行了申明。 

目标受众： 

该项教学活动针对所有致力于超声心动图专业并且具备一定专业知识

的心血管医师和心脏超声医师。此外，对心脏超声感兴趣的住院医师、研究

员、临床医师和其它医学工作者也能够从此项培训中获益。 

目标： 

在完成本文的阅读后，您将能够在以下领域做得更好： 

1 完整地阐明评价人工瓣膜功能需要哪些显像和多普勒技术；

2 掌握人工主动脉瓣和二尖瓣狭窄及关闭不全的诊断要点； 

3 掌握人工肺动脉瓣和三尖瓣狭窄及关闭不全的诊断要点 

4 认识人工瓣膜功能评估的缺点和局限性 

5 认识到在儿童患者人工瓣膜功能评价更为复杂的特殊性 
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I. 简介 

严重瓣膜狭窄或反流的患者最终都需要接受瓣膜修复、

成形或置换手术。尽管如今瓣膜修复手术实施得很多，特别
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Fletcher A. Miller, Jr, Satoshi Nakatani, Miguel A. Quin˜nes, L. Leonardo 
Rodriguez, Madhav Swaminathan, Alan D. Waggoner 和 Miguel Zabalgoitia 都申

明他们与本项目不存在实际的或潜在的利益冲突。 
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预计完成此项培训活动的时间：1 个小时 

 

SUPERSEDED



 3 

是对于二尖瓣反流或三尖瓣反流，越来越多地采用瓣膜修复

手术，但是瓣膜置换手术仍然非常普遍，在成年病例中更是

如此。接受瓣膜置换术的患者日益增多，他们的情况有时很

难评价。由于症状缺乏特异性，因此很难将人工瓣膜功能不

全的影响与心室功能不全、肺动脉高压、未置换的自体瓣膜

病变以及心脏外其他器官的病变等原因相鉴别。尽管临床医

生可以通过体格检查发现严重的人工瓣膜功能不全，但是通

常仍需要辅助检查加以明确人工瓣膜的功能情况。多普勒超

声心动图是一种评价人工瓣膜功能的无创诊断方法。本文通

过对科学文献的总结及国际专家小组达成的共识，就超声心

动图以及多普勒技术评价人工瓣膜功能做一综述，作为评价

人工瓣膜的指南。有关瓣膜置换术后并发症的再手术及内科

处理等超出了本文的范围，且最近文献也已论及[1]，本文将

不再阐述。 
与自体瓣膜相比，无论是检查还是阅图，人工心脏瓣

膜超声心动图的要求都更多、更高。几乎所有置换的瓣膜相

对于自体瓣膜，均有因设计而造成的梗阻。瓣膜梗阻的程度

因瓣膜的型号和尺寸而异。因此，在血流动力学上存在梗阻

时，很难鉴别究竟是由于人工瓣膜设计造成的梗阻、还是人

工瓣膜病变过程造成的轻微梗阻、或是人工瓣膜-患者不匹

配（prosthesis-patient mismatch ，PPM）造成的梗阻。大多

数机械瓣膜和许多生物瓣膜都存在轻微或轻度反流。这种

“生理性”反流的特点与人工瓣膜的设计工艺有关。此外，

由于人工瓣膜的声影与伪像，应用超声波探测人工瓣膜，尤

其探查人工瓣膜的反流束时，会相当困难。全面的经胸超声

心动图检查应当多角度地转动探头并采用离轴非标准切面

进行观察。仅极少数情况下，当怀疑瓣膜存在间歇性梗阻时，

需要延长多普勒检查时间以明确诊断。经食管超声心动图

（Transesophageal echocardiography ，TEE）在评价人工瓣

膜结构以及相关并发症时较自体瓣膜应用更为广泛，例如评

估人工瓣膜反流，尤其是人工二尖瓣反流。 
 

II 人工瓣膜概论                                      
 
A.人工瓣膜的类型 

在过去的 40 年中，研究人员研制了种类繁多的人工瓣

膜，期望能够改善人工瓣膜的血流动力学功能，增加其耐用

性，减少并发症。然而，没有一款瓣膜能够做到尽善尽美，

所有的人工瓣膜都会发生功能障碍。现有的植入瓣膜包括双

叶瓣、倾斜式碟瓣、带支架猪心包生物瓣、无支架猪心包生

物瓣、同种异体移植瓣以及自体移植瓣（Ross 手术）。附录

A 和附录 B 分别列出了现有用于主动脉瓣及二尖瓣置换的

人工瓣膜型号。图 1 和图 2 分别显示了机械瓣和生物瓣的实

物图以及它们所对应的超声心动图影像。主动脉根部病变患

者需要进行联合移植手术，同时置换主动脉瓣及主动脉根部

血管，一般还需要进行冠状动脉再植。最近，经皮主动脉瓣

及肺动脉瓣置换术已告成功。 
人工心脏瓣膜大致分为生物瓣或机械瓣（表 1）[2]。最

为常用的生物瓣是带支架的异种生物瓣，它由织物覆盖的聚

合物或线圈支架组成，可以是一只完整的猪瓣膜，也可以由

2-3 只猪的瓣膜而组成。将猪心包缝合于模板的支架内缘或

外缘即可制成带支架猪心包生物瓣的瓣叶。各种动物的心包

都可用于制作生物瓣，但以牛的心包最为常用。异种移植瓣

膜在瓣叶的保护方式、抗钙化治疗方案的采用、以及支架和

缝合环的组成和设计等方面也有所不同。 
无支架异种生物瓣通常包含一段猪主动脉。这段主动脉

可以比较长（Medtronic Freestyle; Medtronic, Inc, Minneapolis, 
MN）或恰好相当于冠状动脉下主动脉的长度（St Jude 
Medical Toronto; St Jude Medical, St Paul Minnesota）。有些瓣

膜组分来自于三家不同的公司（CryoLife O’Brien, CryoLife, 
Inc, Kennesaw, GA; BioCor, LLC, Yardley, PA），也有些以牛

心包制成（Sorin Freedom; Sorin Group, Milan, Italy）。同种

生物瓣主要由低温保存的人类主动脉瓣制备，偶尔也采用人

类肺动脉瓣制备。大部分同种生物瓣由组织库保存制备，但

也有小部分由商业公司生产（例如 CryoLife）。无支架瓣膜

的发明主要用以增加有效瓣口面积（EOA）。人们也希望无

支架的设计可以减低瓣尖部的张力，从而增加其耐用性并且

减少血栓形成。 
目前，最常用的人工机械瓣为双叶瓣。不同型号的双叶

瓣在结构组成、热解碳纯度、瓣叶的形状和开放倾角、支枢

的设计、瓣架的形状和尺寸以及缝合环的设计等方面存在差

异。单侧倾碟瓣也较常使用。Starr-Edward 笼球瓣现在已经

罕有使用，但由于它的耐用性，在临床工作中仍能遇到既往

置换过该种瓣膜的患者。 
通常，报道的人工瓣膜尺寸指的是其瓣环的外径，单位

采用毫米。由于瓣膜尺寸的规约差别很大，故不同类型瓣膜

很难相互比较[3,4]。这意味对于一位特定患者的组织瓣环，

所标注的尺寸可能存在很大不同。一项研究以聚丙烯块制备

患者组织瓣环模型，以此与不同型号瓣膜标注的尺寸进行对

比。结果发现，标注尺寸相同的人工瓣膜最小的比瓣环模型

小 3mm，而最大的要比瓣环模型大 3.5mm [4]。 
在植入不同类型的人工瓣膜时，其与瓣环的相对位置也

存在差异，主要与主动脉的位置有关。植入的瓣膜可以是内

部环型、部分环上型、或完全环上型。环上型人工瓣膜被设

计为瓣环水平以上尽可能抬高置换瓣膜，从而使血流通过的

有效横截面积最大。因此，植入瓣膜的最大标注尺寸必须小

于主动脉根部内径或冠状动脉开口处的内径。 
经皮瓣膜植入术是一项新兴的技术，其可行性在文献中

已经证实[5–7]。评价其安全性及耐用性的临床试验正在进行

中。经皮瓣膜主要用以置换肺动脉瓣及主动脉瓣[5-7]。其基

本想法是将人工瓣膜置于球囊顶部或者自膨支架顶部而植

入。初步研究表明，超声心动图是引导经皮瓣膜植入手术、

评价瓣膜压力阶差以及残余主动脉瓣反流（AR）的重要工

具[8]。虽然仅有小样本的研究报道了经皮置入的人工瓣膜流

速及压差的正常值，但大多数学者认为这种瓣膜的压差会比

其他瓣膜低[7,8]。 
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图 1. 二尖瓣置换双叶瓣、单叶瓣、笼球瓣的实物图以及舒张期（中间列）和收缩期（右侧列）时各种瓣膜相应的经食管超声心

动图图像。舒张期箭头所示为机械瓣的瓣阀装置，收缩期箭头所示为各种瓣膜的特征性生理性反流。录像 1-6 显示了这几种瓣膜

的启闭活动以及血流的彩色信号。点击在线观看录像。 

在特定的老年高危患者中，尤其是有冠状动脉搭桥术史

和主动脉严重钙化的患者，主动脉阻断会造成技术难度和风

险增大，可进行主动脉瓣旁路手术（左室心尖-主动脉管道）。

这种手术在左室心尖部和降主动脉之间植入一个带瓣织物

管道，管道包含的瓣膜可以是生物瓣也可以是机械瓣[9]。术

后的评估重点在于观察心尖部管道内有无血栓形成以及血

流是否完全通畅。 

B. 人工心脏瓣膜的超声心动图和多普勒评价：一般推荐  
最佳的人工瓣膜功能评价要力求全面。不仅要进行超声

心动图和多普勒评估，还应当包括相关的临床资料。与原来

基准超声心动图进行比对，或在术后进行系列的多普勒超声

心动图随访通常会提供有用的信息，在怀疑人工瓣膜功能障

碍时尤应如此（见表 2）。 

1. 临床数据 
进行超声心动图检查的原因以及患者的症状需要明确

记录。此外，由于多普勒检查的结果和评价与所置换的瓣膜

型号及尺寸有关，因此需要尽可能地将这些信息以及手术日

期纳入报告中，这些信息对于后续的研究颇有价值。血压和

心率也应当测量。尤其对于二尖瓣及三尖瓣置换的患者来说，

采用多普勒技术进行测量时的心率数据至关重要，因为平均

压差与舒张期充盈时间的长短密切相关。最后，患者的身高、

体重以及体表面积也应做记录，这些数据有助于判断是否存

在 PPM 以及正确评价心腔大小。 
2. 超声心动图影像 

瓣膜置换术后患者的超声心动图评价包括心腔大小、左

室心肌厚度和心肌质量以及左室收缩和舒张功能指数的标

准测量与评价（详见 ASE 相关指南[10]）。对主动脉瓣置换术

后的患者，建议测量主动脉根部及升主动脉内径。应当多切

面地观察人工瓣膜，尤其需要注意以下几点： 
• 人工瓣膜活动部分的启闭运动（生物瓣的瓣叶以及机械

瓣的瓣阀） 
• 瓣叶是否存在钙化以及瓣环、瓣阀、瓣叶、支架或瓣笼

表面是否存在异常的回声强度 
• 评价缝合环的形态：仔细观察其与自体瓣环之间是否存

在分离以及其在整个心动周期是否发生异常摆动 
一般而言，将瓣叶或瓣阀的实时动态图像放大将有助于

观察。瓣膜的轻度增厚常常是生物瓣早期功能障碍的第一征

象，也是需要严密随访患者的信号[11]。  由于机械瓣膜存在

声影及混响效应，其瓣阀的运动用经胸超声心动图可能难以

观察。然而，在观察人工二尖瓣或三尖瓣倾碟瓣时，必须在

心尖部逐渐旋转探头调整超声影像切面，才能获得瓣阀运动

的最佳二维超声心动图。对于人工主动脉瓣，瓣膜的摆动往

往提示人工瓣环与周围组织撕脱[12]。但对于人工二尖瓣， 
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图 2 带支架、无支架及经皮生物瓣膜的示意图和收缩期（右）及舒张期（中）各自的图像特点（经食管超声心动图），无支架生

物瓣膜是采用根部嵌入技术植入的。箭头所示为经皮生物瓣膜植入后轻度的紧邻瓣周的反流。目前经皮生物瓣膜仅用于实验研究。

录像 7~10 展示了瓣膜的活动及彩色多普勒特征。点击此处在线观看。 

术中可能保留了部分后叶或前、后叶组织，可使人工瓣膜的

活动度增加，但这种情况下不会出现反流，从而可以与瓣环

撕脱相鉴别。机械瓣的 LV 腔内常可见到由微空化作用产生

的微泡，其临床意义尚无定论。无支架瓣膜植入术后并发的

血肿或水肿会使得主动脉根部较正常增厚一些，可能会被误

诊为瓣周脓肿[13,14]。通常这个现象在术后 3~6 个月内消失，

此时如能回顾外科术中或术后早期的超声图像资料则可以

明确诊断。最后，无论患者是否有感染性心内膜炎的病史，

我们都应该仔细检查人工瓣瓣环或缝合环周围是否有脓肿

形成。经食管超声心动图（TEE）通常能更好地显示上述大

多数结构异常。 

3. 多普勒超声心动图   
人工瓣膜狭窄和反流的评价类似于自身瓣膜，包括彩色

血流显像、脉冲多普勒（PW）和连续多普勒（CW）[15,16]。

同样需要多个切面观察以达到最佳图像，并尽可能地使得多

普勒取样线和血流方向平行。 

a．人工瓣膜跨瓣压差的测量 

通过人工瓣膜血流的速度取决于多个因素，包括血流、

瓣膜的类型和尺寸。简化的 Bernoulli 方程是无创评估各种

心脏瓣膜的跨瓣压差的重要手段，人工瓣膜也不例外[17]：

压力阶差（PG）=4×V2，V 为射流速度，以 m/s 表示。但

人工主动脉瓣置换术后，以及心输出量增加或左室流出道

(LVO)狭窄的患者，瓣膜附近的流速升高（>1.5m/s），因

此这个流速不能再被忽视。在这些情况下，采用公式 P=4

（V2
2-V1

2）来评估压力阶差（PG）更为精确。使用简化的

Bernoulli 方程计算的压力阶差和心导管测量的数据具有很

好的相关性。但在双叶瓣和球笼瓣中，特别是人工瓣膜尺寸

较小和心输出量较大的情况下跨瓣压差可能会被高估[18-21]。 

b．有效瓣口面积（EOA）. 连续性方程计算的EOA较

仅用压力阶差能更好地评价瓣膜的功能，EOA公式为： 

EOA= 每搏输出量/VTIPrV 

VTIPrV为CW多普勒测量的跨瓣血流流速-时间积分（VTI）。 
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表 1 人工瓣膜的类型 

生物瓣膜 

有支架瓣膜 

    异种猪瓣膜 

    异种心包瓣 

无支架瓣膜 

    异种猪瓣膜 

    异种心包瓣膜 

    同种异体瓣膜 

    自体移植 

经皮植入的瓣膜 

机械瓣膜 

双叶瓣 

单叶侧倾碟瓣 

球笼瓣 

 
对于人工主动脉瓣或肺动脉瓣，每搏输出量（SV）为流出

道内接近人工瓣膜的横截面积乘以PW多普勒在该处测得的

血流的VTI。由于测量的显著差异，使用人工瓣环的标注尺

寸来计算横截面积并不可行，因为这些标注尺寸之间存在很

大的差异。对于人工二尖瓣，如果主动脉瓣或肺动脉瓣没有

明显反流，可以在主动脉瓣环或肺动脉瓣环位置测量和计算

SV。对于人工主动脉瓣，连续性方程可以简化为多普勒速

度指数（Doppler velocity index，DVI），表示为接近瓣膜

的血流速度和通过瓣口的血流速度的比值[22]，优点在于不

需要测量左室流出道的面积。当然，理论上这个指数也可以

用于人工肺动脉瓣。  

C．压力恢复：血流动力学条件和临床意义  人工瓣膜

置换术后，压力恢复现象可能发生在以下两个位置：（1）
瓣膜的下游；（2）某些人工瓣膜的内部，尤以双叶瓣和球

笼瓣常见[18-21,23-31]。 
    对于第一种情况，如图3左，当血流通过瓣膜进入到下

游较宽的管道中，速度和动能降低，压力得以恢复，因此导

管在人工瓣膜下游测得的压力阶差降低，通常小于根据CW
多普勒在缩流（vena contracta，VC）处测得的最大速度计

算的压力阶差。这一现象对测量的影响较小，仅当主动脉内

径小于3cm（成人罕见）时才会造成测量的明显失真。  
对于双叶机械瓣，如图 3 右，瓣膜的特殊构造使得在

瓣膜水平出现另一种压力恢复现象，这一现象也可能出现在

球笼瓣中，但不包括单叶瓣或生物瓣[19]。当血流通过双叶

机械瓣时，瓣膜中心较小的开放口出现一束高速血流，当这

束血流与瓣膜两侧通过的血流汇合时，产生明显的局部压力

降低[18,19]（如图 3 右）。CW 多普勒测量时通常将这股高速

血流包括在内，因而总是高估压力阶差，低估 EOA（与心

导管测量数据相比），特别是在瓣膜尺寸较小和高流量状态

下。在 TTE 中使用多普勒技术分别测量人工双叶二尖瓣中 

表2 综合评价人工瓣膜功能所需的基本参数 

 参数 

临床信息 瓣膜置换日期 
人工瓣膜的类型和尺寸 
身高、体重、体表面积，症

状和相关临床表现 
血压和心率 

瓣膜图像 瓣叶或阀体的活动 
瓣叶的钙化或瓣膜各部位的

异常回声 
瓣膜缝合环的完整性和活动

度 
多普勒超声心动图特征 血流频谱的外形 

峰值流速和最大压差 
平均压差 
VTI、DVI 
压力降半时间（MV和TV） 
EOA* 
是否有反流，反流的部位和

严重程度† 
其他超声数据 LV和RV的大小，功能和肥厚

程度 
LA和RA的大小 
伴随的瓣膜病变 
肺动脉高压的估测 

既往的手术检查（如果能得

到） 
以上参数的随访对照对于明

确怀疑人工瓣膜功能障碍的

病例非常有用 
MV，二尖瓣； TV，三尖瓣。 

*EOA, 有效瓣口面积， 使用连续性方程测得，需要和同类型

及尺寸瓣膜的正常多普勒参数进行比较 

†经胸超声心动图对于人工二尖瓣及三尖瓣的反流并不敏感。

通常需要经食管超声心动图以确切评估。 

 

心的血流和两侧的血流比较困难，但在 TEE 中可行。压力

恢复效应对评估瓣膜功能异常的影响并不明显，因为目前使

用的双叶瓣和球笼瓣的多普勒参数的参考值范围（附录 A
和附录 B）已经考虑到了这个效应的影响，已经据此对个体

患者的测值进行了比较[32]。但对于尺寸很小（小于 19mm）

的双叶瓣，同时存在高流量状态时，受此效应的影响，使用

TTE 多普勒技术评估瓣膜十分困难，此时需要选择 TEE，胸

透或 CT 以协助观察瓣膜的结构和功能。 

d．PPM  血流、瓣口面积和压力阶差之间的关系可以

用以下方程表示：压力阶差= Q2/(K ×EOA2)，其中Q为血

流量，K为常数，EOA为有效瓣口面积。在这个等式中，为 
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图. 3 左图为有支架的生物主动脉膜，右图为双叶机械主动脉瓣，上图为血流从左室流出道经过人工瓣膜进入升主动脉（AA）过

程中速度和压力变化的示意图，演示了压力恢复现象。由于压力恢复的存在，远端血管与缩流（VC）部位相比，血流速度较低

而动脉收缩压（SAP）较高。在双叶机械瓣中这一效应被进一步放大：瓣叶中心部位血流速度更高，而压降也更明显。多普勒测

量的压差通常根据缩流部位的最大速度来计算，反映了最大的压降，而导管测量的压差通常反映了左室收缩压（LVSP）和升主

动脉之间的压力净差值（△P）。LO：瓣叶侧方；SV：左室流出道（LVO）中的血流量。 

了保持较低的压力阶差，EOA 必须和个体所需的血流量成

比例，而在静息状态下，主要取决于体表面积。当瓣膜的

EOA 相对于个体的体表面积过小时，PPM 现象就会发生，

导致术后瓣膜的跨瓣压差异常升高[33-36]。 
    通常我们使用标化的EOA（EOA/体表面积）来量化PPM。

虽然PPM理论上可以发生于所有部位的人工瓣膜，但目前的

大部分研究均侧重于主动脉瓣。当标化的EOA≤0.8~0.9cm2 

/m2，压差将以指数形式增长[33,35-37]。基于这种关系，标化

EOA>0.85 cm2/m2为轻度PPM,对血流动力学的影响较小;标
化EOA介于0.65~0.85 cm2/m2为中度PPM；标化EOA<0.65 
cm2/m2为重度PPM[36]。这一分级标准很重要，因为PPM的

严重程度将直接影响临床转归[38,39]。据报道，中度PPM的发

生率约为20~70%，而重度PPM的发生率约为2~11%[36,38,40]。

因此，标化的EOA，而非人工瓣膜的尺寸或几何特征，是预

测术后压差及不良临床转归的独立预测因子[41-44]。  
PPM造成的不良预后使短期和长期生存率降低，特别在

合并LV功能不全的情况时[38,45,46]。尽管有报道指出PPM影响

不大，但有些临床报道认为其可能造成术后LV肥厚逆转不

佳[40]，晚期心血管事件发生率增加[39,46]和心功能分级改善

程度较小[47]。事实上如果术前使用标化EOA选择合适的人工

瓣膜，可以在很大程度上避免PPM的发生[36,43,44,48,49]，如果

预期可能发生PPM，可以选择更换合适的瓣膜或主动脉根部

扩张术。 
人工二尖瓣也可能发生PPM50。为避免术后压差的异常

升高，建议选择瓣膜的标化EOA不应小于1.2~1.3 （cm2/m2）
[34,35]，既往研究[51-53]表明，二尖瓣PPM的发生率约为

39~70%，并且和持续的肺动脉高压[52]及长期生存率的降低
[51,53]有关。 
最近有研究发现，相对于体重指数正常的患者，PPM 对于

肥胖（体重指数>30kg/m2）的患者影响要小得多[54]，可能

是应为同样体表面积的肥胖患者所需的心输出量往往较低。

因此在肥胖的患者中，用去脂体重替代体表面积来标化 EOA
是否更为合理，尚需进一步的研究证实。 

e．多普勒超声检测与人工瓣膜的位置有关 对于人工

主动脉瓣，多普勒测量数据包括峰值流速，平均压，VTI，
DVI 和连续性方程得到的 EOA。对系列观察而言，使用 DVI
（详见“人工主动脉瓣”章节）更为合理，因为可以避免测

量 LVO。对于人工肺动脉瓣，测量数据包括峰值流速和平均

压差。虽然理论上也可以计算出人工肺动脉瓣的 EOA和DVI，
但相关研究较少。 

对于人工二尖瓣及三尖瓣，测量数据包括峰值流速，平

均压差，VTI 和压差降半时间，并需要记录同步的心率。压

差降半时间的公式并不适于估测人工瓣膜的瓣口面积（220/
压差降半时间），只有出现中重度的狭窄（瓣口面积<1.5cm2）

的情况下，这一公式才适用。而在瓣口面积较大时，压差降

半时间反映的是房室的负荷和顺应性，和瓣口面积无关[34,55]。 
多普勒频谱的扫描速度应选择在 100 毫米/秒，窦性心

律下测量 1~3 个心动周期。心房颤动者如果可能应在生理

性心率（65-85 次/分钟）下进行多普勒测量。有人建议心

房颤动取 5~15 次心跳进行平均，但很麻烦，并且结论仍然

没有代表性，因为心动周期长短的变异太大。当一个参数的

推导需非同一心动周期的测量值时（如连续性方程测量
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EOA；DVI），建议各心动周期时长匹配应在 10％以内。

计算人工主动脉瓣膜 EOA 时，测量 LVO 流速的心动周期

时长应与测量人工瓣膜流速的心动周期时长相匹配，当

LVO 的某处可以作为心搏量测定的取样位置时，测量二尖

瓣血流的心动周期时长应与测量左室流出道流速的心动周

期时长相匹配。 

f. 生理性反流  所有人工机械瓣膜都存在轻微反流（图 1，
图 2）。有两种类型的生理性反流：一种是由于瓣膜关闭产

生的流量（a closing volume,一种瓣膜运动导致血流位 
移所造成的），另一种是真正的在叶片闭合处轻微或轻度反

流。对于 Starr－Edwards 瓣膜，有一个典型的细微的关闭

流量，通常很少或没有真正跨瓣反流（图 1）。单叶侧倾碟

瓣同时有两种类型的反流，但是模式可能会有所不同：在

Bjork-Shiley 瓣膜反流刚刚位于缝合环内侧的瓣叶与瓣架交

接处，而 Medtronic Hall 瓣膜除了以上反流外还有一束大的

碟片中心孔的反流（图 1）。典型双叶瓣膜多束细微反流位

于缝合环内侧的瓣叶与瓣架交接处，以及在瓣环中心分两个

瓣叶关闭处（图 1）。这些“清洗射流”被认为可防止瓣架

处淤血形成血栓。相关的反流分数与瓣膜的大小直接相关，

在低心输出量时反流分数较大。虽然反流分数通常小于

10％～15％，但有时彩色射流却看起来很大甚至到 5cm 长

（特别在 Medtronic Hall 瓣膜），但反流起始处却很窄（图

1）。双叶瓣膜的反流对称的排列在瓣叶的中轴两侧，有时

呈现为 2、3 片羽毛状（图 1）。这些低速射流束色彩均匀，

仅射流起始处略呈湍流。 
目前超声仪器性能灵敏，故更容易观察到生物瓣的生

理性反流。无支架瓣膜包括同种移植瓣膜和自体移植瓣膜，

比带支架瓣膜更易出现轻微反流。经皮植入的人工主动脉瓣

膜可以有瓣膜中央和/或瓣周反流（图 2）。 

g. 病理性人工瓣膜反流  病理性反流为中心型或瓣周型的。

病理性的中心型反流常见于生物瓣膜，瓣周反流可见于任何

类型瓣膜，但多见于机械瓣膜。瓣周反流的准确定位是很困

难的，只有当缝合环外周反流的轨迹完全可视的情形下才可

以确定。这需要使用多个探查切面包括非标准切面，多平面

食管超声也是必需的，特别是探查二尖瓣和三尖瓣的问题。

尽管人工瓣瓣周反流多是异常的，但细小的瓣周反流还是很

常见，特别在术后早期。术后即刻瓣周反流的发生率约

5%-20% [56，57]，在不伴有感染性心内膜炎的情况下，这些

反流多数无临床或血流动力学意义，并且预后良好。没有证

据表明这些细微瓣周反流有加重患感染性心内膜炎的风险，

但偶而会因红细胞破坏导致溶血性贫血。 
从广义上讲，文献详述的[16]用于判断自身瓣膜关闭不

全的原则和方法同样可用于人工心脏瓣膜，但稍有难度。由

于人工瓣膜的声影和混响，经胸超声心动图检测人工二尖瓣

和三尖瓣的反流十分困难，特别是对于人工机械瓣膜（图 4）。
多普勒超声多种参数可间接提示反流的存在。然而，经常需

要 TEE 来诊断人工二尖瓣的反流。定量评估瓣膜特别是机

械瓣膜的偏心反流，通常比较困难或易受到限制。细微而多

束的人工瓣膜反流无法准确定量，也没有临床意义。通过瓣

周反流所占瓣膜缝环的圆周比例可以大致判断反流的严重

程度。借助瓣环水平的搏出量的测定而测得的反流量或反流

分数可用于人工主动脉瓣或肺动脉瓣的反流判断（瓣环的测

量不因人工瓣膜而受影响），但这不适用于测量人工二尖瓣

的反流。实时三维 TEE 的使用可能更有助于人工瓣膜反流

的定量。 

C. 术中超声检查的注意事项 
术中超声心动图自 70 年代初应用以来，已逐步成为瓣

膜手术中重要的诊断工具。由于外科手术结果可能不理想，

术中有必要判断人工瓣膜功能状态。现有多种途径成像方式，

如 TEE、经心外膜超声心动图和围主动脉超声等，其中 TEE
应用最广泛。美国麻醉医师学会建议术中经食管超声心动图

作为心脏瓣膜手术患者的 II 类应用指征[58]。当前美国心脏

病学会和美国心脏协会的实践指南推荐 TEE 作为无支架异

种瓣膜、同种瓣膜、或自体瓣膜置换手术的一级指征[1]。 
人工心脏瓣膜的综合评价要求进行高级超声心动图训

练，包括 TEE 的术中应用。虽然评估标准相似，应特别重

视术中患者的一些特殊情况。经食管超声心动图术中应用环

境比较独特，在体外循环之前通常因麻醉状态而伴随前负荷

的减少和心肌抑制[59]。此外，胸腔和心包腔的开放以及正

压机械通气也影响心脏的负荷状态[60]。另一方面，体外循

环之后是一个不稳定的时期，其间有前负荷和后负荷频繁变

化、变力和变时药物起效影响、以及心脏处起搏状态等[61]。

在评价人工瓣膜功能时都需考虑上述因素。 
人工心脏瓣膜可能在三种情形下需要进行术中评估：（1）

病变的瓣膜置换后，（2）在非心脏手术中作为全面经食管

超声心动图检查的一部分，（3）功能失调的人工瓣膜再次

手术之前。在患者接受瓣膜置换手术时，通常术前已经规范

地进行过影像检查，并已决定更换瓣膜。但在手术室里，术

中超声心动图仍可以为术者提供丰富的信息，如测量瓣环大

小利于人工瓣膜的选择。体外循环心脏手术后，及时评估植

入瓣膜非常重要。超声心动图可通过多个切面观察瓣叶的正

常活动，彩色多普勒可以排除瓣周漏。人工瓣膜可因相对较

小（无支架瓣膜或 ROSS 手术）而与周围组织或瓣环产生几

何形状不匹配，从而导致反流，对于此类患者术中超声心动

图检查也很重要。手术后，任何反流分级达到中度或重度的

都需要立即手术纠正。其他并发症，如机械瓣卡瓣、瓣膜裂

开及相邻瓣膜功能障碍也可以被发现，并需要立即手术处理。

新植入的人工瓣膜的跨瓣压差可能异常升高，尤其是人工主

动脉瓣[62]。几个因素可能导致跨瓣压差升高，包括体外循

环后高心输出量、血液稀释、瓣膜下高流速和 PPM。无论

如何，术中跨瓣压差升高应立即寻找瓣膜梗阻的机械原因，

如卡瓣或阻塞性血栓。如果超声心动图没有发现明显机械性

原因，手术可按计划进行，术后再细查瓣膜功能。异常跨瓣 
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图 4. 人工机械瓣位置的影响，声影对彩色反流束的遮

掩，与机械主动脉瓣相比，机械二尖瓣声影的影响更大. 
 
压差升高也可以选择其他超声成像方式检查，如经心外膜或

围主动脉超声。人工二尖瓣的置换术中，外科医生可以选择

经房间隔进入左心房的方法，术后应评估房间隔有无残余分

流。 
特殊情况下如食道探头不能插入（例如，食道狭窄），

人工心脏瓣膜可行经心外膜或围主动脉超声进行评估。这些

方法也可获得人工瓣膜多普勒压差信息。经心外膜超声心动

图能提供灵活多变的探测方向，而使多普勒声束对准血流方

向。但是，图像采集和分析必须具备相应的专业知识[63]。 

D. 人工瓣膜并发症 

1. 一般注意事项：早期和晚期并发症 

a. 早期并发症 
术后瓣膜功能障碍通常与手术操作本身或术后早期感

染有关。瓣周漏更常见于清除钙化病变、再次瓣膜手术、主

动脉瓣环或二尖瓣环重建及老年患者。早期瓣周漏通常是轻

微的，临床或经胸超声心动图（特别是在二尖瓣的位置）难

以发现。PPM 和几何形状不匹配是瓣膜置换术后越发常见

的并发症（见表 3）。未抗凝或抗凝不充分时早期人工瓣膜

血栓形成很少见。极少情况下，保留的二尖瓣腱索可能圈套

人工瓣膜而造成梗阻。不足 1％的患者可发生急性感染性心

内膜炎，围手术期常规使用抗生素可减少其发生率。 
b. 晚期并发症 

晚期人工瓣膜功能障碍的发生率及性质受多种因素影

响，如选用的人工瓣膜的类型、瓣膜的耐用性和血栓形成可

能性，以及患者的因素如发生感染性心内膜炎的危险性（见

表 3）。血栓栓塞取决于人工瓣膜类型及患者相关因素（LV
功能、左心房〔LA〕大小、心房颤动等）。机械瓣膜与血

栓栓塞并发症显著相关，但危及生命的瓣膜血栓并不常见。

通常原因是抗凝治疗不充分。机械瓣和生物瓣都会发生纤维

组织增生或血管翳，导致进行性加重的梗阻。Rizzoli 等[64]

随访了 2680例机械瓣膜置换后因并发症需要再次手术的患

者，并发症风险排序由低到高依次为主动脉瓣、二尖瓣、双

瓣置换。251 例患者因人工瓣膜故障再次手术，分析原因其

中 133 例为瓣膜开裂，48 例为血管翳（线性化发生率 0.24％
/病人-年），以及 29 例血栓形成（线性化发生率 0.15％/病
人-年）[64]。无支架瓣膜或自体瓣膜形成血栓阻塞极少见，

血管翳更加罕见。 
尽管人工生物瓣膜的改进已显著改善其耐用性，但瓣膜

退化导致狭窄和/或关闭不全仍然是最常见的并发症。例如，

1981 年推出的 Carpentier-Edwards 心包瓣（Edwards 
Lifesciences, Inc, Irvine, CA）已取得很大成功，在平均年

龄60-70 岁的人群中人工生物二尖瓣10年无结构故障率为

69～85%65。主动脉瓣效果更好，而年轻或因肾功能衰竭瓣

叶容易钙化的人群长期效果不佳。年轻患者中，同种移植物

主动脉瓣较无支架瓣膜使用寿命有所增加[66]。 
主动脉瓣联合主动脉根部置换术同单纯瓣膜置换有着

相同的并发症，此外还可能出现冠状动脉吻合口处或瓣环结

合处假性动脉瘤或开裂[67]。虽然这种并发症经胸超声心动

图检查会发现问题，通常仍需要经食管超声心动图进一步评

价。瓣膜置换后各种并发症及其超声心动图的表现超出了本

文的论述范围，近期已有文献论及[67]。 

2. 感染性心内膜炎 
超声心动图在感染性心内膜炎的诊断和处理中起着核

心作用。临床上中度或高度怀疑以及病情严重的病例都应进

行超声心动图检查。但超声心动图通常不会作为病情稳定的

发热患者的筛查手段，除非其他常见的发热原因已被排除。

赘生物通常是形态不规则的，超声心动图显示为孤立的、活

动度大的、相对低回声的组织。人工瓣膜的赘生物常位于瓣

环区域，并可能蔓延到人工瓣膜的瓣叶、支架、阀体，影响

瓣膜的开放和关闭。不考虑临床情况，赘生物的超声心动图

表现很难与血栓、缝线或棉垫等鉴别，与既往检查对比很有

帮助。 
瓣环区域可见到回声减低或回声增强的异常腔隙。有些

脓肿不伴有赘生物，且偶尔会侵润至室间隔，损害传导系统。

手术后早期，特别是在无支架瓣膜，可能会发生水肿和血肿，

形似一个无壁的脓肿。脓肿的进展可能会导致心腔之间形成

瘘管，此时彩色多普勒对发现分流很有帮助。心内膜炎也可

能导致人工瓣膜缝线撕脱、瓣周反流以及人工生物瓣膜的破

坏。 
经胸超声心动图在评估人工瓣膜感染性心内膜炎及其

并发症方面常有局限性，而 TTE 发现赘生物方面表现出高敏

感性(86%-94%)和高特异性(88%-100%)
[68,70]

。对于检测主动

脉根部前部脓肿，TTE 与 TEE的差别不大，但对于主动脉根

部后方的脓肿，TEE 则优于 TTE[71,73]。据报道，TTE 诊断瓣周

脓肿的敏感性和特异性的分别为28%和98%,而TEE则分别为 

SUPERSEDED



 10 

表 3 人工瓣膜早期和晚期并发症 
人工瓣膜与患者不匹配 
几何形状不匹配 
开裂 
原发性瓣膜衰竭 
血栓形成或血栓栓塞 
血管翳 
假性瘤形成 
感染性心内膜炎 
溶血 

 

87%和 95%
[72]

。高度怀疑感染性心内膜炎时,即使 TTE 没有异

常发现，TEE 检查仍是十分必要的
[74，75]

。合理的抗生素治疗

后，若感染持续或者进展并怀疑发生瓣环脓肿或分流时，此

时应行 TEE 检查。为提高诊断准确度需同时行 TTE 和 TEE

检查，因为 TEE 检查时，位于前方的心脏结构异常可能因人

工瓣膜产生的声影干扰而被遗漏
[71，74]

。联合使用 TTE 和 TEE

检查的阴性预测值为 95%
[76，77]

。因此，尽管联合检查可以更

精确的诊断感染性心内膜炎及其并发症,但仍有一小部分病

例可能被遗漏,尤其是临床高度怀疑的病例
[78，77]

，这种情形

建议 7 - 10 天后复查超声心动图。 

3. 人工瓣膜血栓与血管翳 
人工机械瓣膜比生物瓣膜更容易形成血栓。虽然血栓形

成常伴随梗阻、反流、栓塞等,但也可能于影像检查中偶然

发现
[79]

。近期发生栓塞事件多意味着在 TEE 检查中会发现血

栓形成
79
或纤维样条絮物存在

[80，81]
。 

考虑溶栓治疗时，有必要对造成梗阻的血栓和血管翳进

行鉴别。TEE 结合临床指标有助于区分这两种情况
[82]

。血栓

一般较大且有柔和的近似于心肌组织的回声。血管翳表现为

较小的强回声的团块,约 30%的病例可能不会被发现。血栓

形成的瓣膜在 TEE 检查时常会发现瓣膜活动异常。人工主动

脉瓣更易出现血管翳(图 5)。人工二尖瓣血栓的一个特点是，

它常会越过瓣环进入左心房和左心耳。血栓比血管翳的梗阻

症状出现得早,并多有抗凝治疗不充分的情况(INR< 2)。综

合人工瓣膜低回声附着、低 INR 指标判断血栓形成的阳性预

测值和阴性预测值分别为 87%和 89%
[82]

。 

血栓形成可能影响瓣膜的机械活动，造成严重的甚至致

命的阻塞(图 6)。通常,这些患者需再次瓣膜置换。近来溶

栓治疗已成为手术治疗的替代方案，可用于人工二尖瓣血栓

的治疗，也可选择性用于人工三尖瓣血栓的治疗
[83-86]

。溶栓

治疗前需行 TEE 检查进行诊断和危险分层。TEE 显示面积小

于 0.85cm
2
的血栓导致栓塞和溶栓相关的死亡风险较低

[86]
。

多普勒超声心动图是首选的评估溶栓后血流动力学变化的

方法
[86，87]

。有一点很重要，就是血管翳和血栓可能同时存

在。血流动力学和瓣膜活动的改善是判断溶栓成功的依据。

密切随访患者临床和超声心动图表现很重要，因为残留的血

管翳可能导致人工瓣膜血栓再次形成。 

E. 负荷超声心动图评价人工瓣膜功能 

1.  人工主动脉瓣. 有些患者的症状可能是瓣膜病理性梗

阻或患者瓣膜不匹配的结果，但在静息状态下检查其多普勒

参数难以分清。伴有劳累症状而诊断不明的患者，应行负荷

超声心动图检查，其目的是检查是否存在瓣膜功能障碍、或

合并冠状动脉疾病，偶尔会发现新出现的或加重的二尖瓣反

流。多巴酚丁胺和仰卧位踏车试验最常使用。踏车运动试验

虽可提供额外的运动耐量信息，但并不经常使用，因为其所

反映的运动试验后瓣膜血流动力学指标可能已迅速恢复到

运动试验前的状态。 
正常的无支架瓣膜收缩时开放良好，在负荷试验中其平

均压差轻微升高, 即从静息状态的约 6mmHg，上升至负荷

时的约 9mmHg [88-92]。带支架的牛心包瓣膜与之相似[93]，而

猪瓣膜跨瓣压差升高明显一些。在一项研究中, Medtronic
生产的猪瓣膜在负荷试验中平均压差可从 19 升至负荷时的

28mmHg[91]。目前仍无可供参考的跨瓣压差正常范围和诊

断的精确截值。与自身瓣膜相似，有临床意义的梗阻其平均

压差升高多大于 15mmHg[92]。临床上，相似症状再发伴有

压差明显升高而无室壁运动异常高度提示人工瓣膜血流动

力学异常。 

2． 人工二尖瓣. 二尖瓣置换术后劳力性呼吸困难的病因包

括：原发性瓣膜功能衰竭、LV 和/或 RV 功能不全、肺动脉

高压或者其它非心脏原因。诊断不明确的劳力后症状患者可

以考虑行负荷超声心动图检查协助诊断。检查目的是记录跨

瓣流速和三尖瓣反流的变化。负荷超声模式与应用于主动脉

瓣的模式相似。对于老年患者，轻体力或者阶梯试验就可能

足够引起异常的血流动力学变化。目前还没有制定正常参考

值范围，但自体瓣膜的数据可以作为参考。运动后如果平均

压差升高超过 18mmHg 可能是机械瓣阻塞或 PPM，即使静

息状态下的平均压差是正常的[94]。 

 

F．其它评价人工瓣膜的手段 

1． 透视.  透视是最早的评价人工瓣膜的非创伤性影像技

术。X 线不能透过人工机械瓣膜的瓣环、球体或盘片，适于

透视检查。透视在生物瓣上的价值有限[95-97]。瓣环倾斜或异

常摆动提示较大范围的瓣膜缝合处裂开。轻度或中度的瓣膜

缝合处裂开必须依赖于心导管和造影检查。人工瓣膜活动度

受损或者启闭部分不能完全回位提示血管翳或血栓形成。生

物瓣瓣叶的钙化提示瓣膜的退行性变，但无法评价血流动力

学的影响[98，99]。老式人工瓣膜引起的一个严重并发症是支

架断裂伴盘片栓塞，病人的临床表现急剧加重，通常死亡率

很高。透视和平片检查可以用于诊断该疾病[100-103]。新一代

改良人工瓣膜已经不会发生此类问题了。 
TEE 的问世，使得人工瓣膜的活动和结构都能进行评 
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图 5  TEE 显示 St Jude Medical 人工机械主动脉瓣血管翳形成。血管翳经手术证实，在超声图像上表现为强回声。血管翳以箭

头表示。LA：左心房；LV：左心室。 

 

图 6  TEE 显示 St Jude Medical 人工机械二尖瓣（箭头）血栓形成使二尖瓣瓣叶活动受限。溶栓后瓣叶活动度恢复，平均跨瓣

压差明显下降。LA：左心房。 
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估，优于透视检查。TEE 在评价人工二尖瓣和三尖瓣启闭

活动上极具优势，因为它们正好对着图像平面。透视目前在

评价人工机械主动脉瓣启闭活动上起着辅助诊断的作用。 

2. CT.  对于人工瓣膜，简单地观察活动瓣尖和阀门，无需

进行定量，就足以区分引起跨瓣压差升高的病因是人工瓣膜

不匹配还是瓣膜本身病变。有病例报告称 CT 可以成功显示

正常活动的人工机械二尖瓣和主动脉瓣，以及机械瓣膜的卡

瓣[104-106]。电影 CT 依赖于心动周期内多个时相的重建，但

目前时间分辨率有限。 
    TTE 和 TEE 显示血管翳较为困难，特别是对于主动脉

瓣，但 CT 可予以显示[107，108]。有病例报告称 CT 还可以显

示赘生物[109]。对于自体瓣膜，CT 显示的钙化程度与超声心

动图检测的狭窄程度相关[110]，可用于辅助诊断早期生物瓣

功能失调[111]。 
目前暂无系统性比较 CT 和超声心动图在评价人工瓣

膜功能上的优劣。因此应用 CT 评价人工瓣膜目前无确切指

证。然而，初期的临床经验表明 CT 可以作为透视的替代手

段应用于评价机械瓣膜的功能，并在 TEE 难以定论时评价

生物瓣瓣尖的活动。 

3.心导管检查  
测量血流和压差，并代入 Gorlin 公式，计算有效瓣口面

积（EOA）。已有报导提出了数个心脏瓣膜的跨瓣压差和

EOA 的正常值[112]。注射造影剂可用于评价人工瓣膜的反流

量。理想的方法是，瓣上和瓣下的压力可通过双导管法测量，

但临床上并不常用。导管跨人工机械瓣的测量有其局限性，

并可能产生并发症，故不推荐使用[113-115]。对于人工二尖瓣，

应用肺毛细血管楔压测量跨二尖瓣压差经常高估，与直接测

量左心房压力相比低估了瓣口面积，所以只有极少数的病例

应用有创测量跨二尖瓣压差。目前推荐穿刺房间隔测量左心

房压力[17，116-118]。导管虽可以很容易地通过生物瓣，但发生

退行性变的钙化生物瓣易损伤、发生瓣叶撕裂，可能引起急

性瓣膜反流。极少数病例 TTE 和 TEE 都无法估测主动脉瓣

跨瓣压差，仍需要应用双导管法测量。有时行 TEE 同时进

行心血管造影，详细了解人工瓣膜的并发症，比如瘘管或假

性动脉瘤。 
 
G.   术后评估与随访 

在理想情况下，术后基准超声心动图应该在出院后 2-4
首次随访中检查，那时胸部伤口已经愈合、心室功能已有改

善、伴有高动力状态的贫血也已纠正[1]。但如果患者需要转

院，可能不能复诊，则建议在出院前复查 TTE。 
人工瓣膜置换术后每年应行常规的临床随访。如果临

床表现发生变化，则需提前进行评估和超声心动图检查。术

后第一次超声心动图检查如果提示人工瓣膜功能正常、没有

相关病理改变或其它超声随访指征（如需随访左心室功能不

全）、临床症状不提示瓣膜功能不全或其它心脏疾病，可不

行常规 TTE 检查[1]。人工生物瓣膜置换后，即便临床表现没

有变化，也建议手术 5 年后每年复查 TTE。置换机械瓣者，

如体格检查或临床症状没有变化，不需要每年复查 TTE[1]。 

III  人工主动脉瓣的评估                              
 
A．人工主动脉瓣的功能和狭窄 
 
1．  显像考虑因素    超声心动图需显示人工瓣膜瓣环、

瓣叶或瓣阀，以及周围组织。球笼瓣和机械碟瓣由于回声混

响通常显示不清，而正常瓣叶回声细弱且活动度很大。无支

架人工瓣或同种异体生物瓣与自体瓣膜很难区分。胸骨旁切

面有助于准确显示 LVO，以测量 LVO 直径计算每搏输出量

和 EOA。非标准切面（低位胸骨旁切面）可以使 LVO 避开

人工瓣膜的伪影，便于左心室流出道的准确测量。 
 
2． 评价人工主动脉瓣的多普勒参数  完整的检查包括压

差、DVI、EOA、如有反流对反流进行评估、LV 大小和功

能的评价（表 4） 

a. 速度和压差  正常人工瓣膜多普勒跨瓣流速与自体瓣

膜轻度狭窄相似，最大跨瓣流速一般>2m/s，血流频谱呈三

角形，最大流速出现在收缩早期。当瓣膜狭窄逐渐加重，表

现为更高的流速和压差，射血时间延长，收缩期峰值流速延

迟（图 7）。高跨瓣压差可见于下列情况：启闭活动正常的

小尺寸人工瓣膜、搏出量增加、人工瓣膜和患者不匹配或瓣

膜梗阻。反之，严重 LV 功能不全者跨瓣压差轻度升高就可

能提示严重的人工瓣膜狭窄。所以，仅凭高流速跨瓣压差很

难区分人工瓣膜正常还是异常。如果 LVO 的流速>2m/s，提

示存在可疑的主动脉瓣瓣下动力性或固定狭窄。在这种情况

下，估测的人工瓣膜跨瓣压差是一个综合的压差。为了减少

角度影响，须对人工主动脉瓣行 CW 多普勒评估，和自体

瓣膜相似，需要多角度观察，包括心尖、右胸骨旁（取右侧

卧位）、右锁骨上、胸骨上窝（取卧位或半坐卧位）等切面。

在最大的跨瓣流速的位置测量人工瓣膜跨瓣流速和压差。有

时，可以在剑突下测及最大流速，例如慢性肺部疾病患者。 
为了充分地评价人工瓣膜，需要其它不完全依赖于流

速的定性或定量参数来评估人工瓣膜（表 4）。跨人工瓣膜

的流速频谱轮廓是评价人工瓣膜的一个有价值的定性参数，

可以和其它定量指标一并使用。对于正常瓣膜，即使流量很

高，血流频谱仍为三角形，峰值出现在收缩早期，加速时间

（AT；自血流开始至流速最高的时间）较短，与自体瓣膜

轻度狭窄相似。人工瓣膜梗阻时，血流频谱变得圆钝，峰值

流速出现在收缩中期，AT时间延长，射血时间（ET）和 AT/ET
都延长（图 7）[119，120]。这些参数在综合评价瓣膜功能，特

别是压差增高时，是很有价值的。新近文献报道，AT>100ms
是区别正常人工瓣膜和人工瓣膜狭窄的界限值 [119，121]。

AT/ET>0.4 时也总是提示人工瓣膜梗阻[119，121]。这些参数无

多普勒角度依赖性。除此之外，EOA 和 DVI 也是评价瓣膜
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功能的非流量依赖性参数。 

b． EOA.  主动脉瓣 EOA[24，122，123]是通过测量 LVO 的搏

出量及以下公式计算的： 

EOAPrAV=（CSALVO×VTILVO）/VTIPrAV 

 
此处 CSALVO为流出道截面积，假设左室流出道横截面

为圆形，CSALVO 可通过胸骨旁切面人工主动脉瓣下左室流

出道直径算出。VTILVO 为邻近瓣叶/阀体处记录的 VTI，在

心尖五腔心或长轴切面用 PW 多普勒纪录（图 8）。测量时

应注意将取样容积定位在近人工瓣膜处，避开瓣下加速区

（要求置于缝合环下 0.5-1 厘米，朝向心尖）。多普勒血流

图曲线须光滑，频谱宽度最小且峰值清晰。VTIPrAV 为跨人

工主动脉瓣的 VTI，用 CW 多普勒测量，可从测量跨人工主

动脉瓣的峰值速度和平均压差峰值的同一图形获得。 
EOA 取决于置换瓣膜的尺寸（附录 A），所以 EOA 应

该参考特定瓣膜的瓣膜尺寸。对于任何瓣膜，当瓣口面积

<0.8cm2，均疑有明显瓣膜狭窄。然而，对于最小尺寸的瓣

膜，这仍然是正常的，因为存在压力恢复，双叶碟瓣尤其如

此（附录 A）。在这些情况下瓣膜的尺寸至关重要，与术后

的基准超声心动图比较会很有帮助。LVO 的测量值是变异

的主要来源。如果直径的测量有困难，可以选用其它部位测

量多普勒血流。如果进行 TEE 检查，则是测量 LVO 直径的

极好的机会[124]。 
 
c. DVI.  DVI 是 LVO 近端流速与跨人工瓣膜流速度的非

量纲比值： 
  

DVI=VLVO/VPrAV。 
 
DVI 是左室流出道与跨人工瓣膜 VTI 之比，约等于两处

的速度之比（图 9）[22]。  DVI 结合了跨瓣血流流速的效应，

受瓣膜尺寸影响小。因此，DVI 有助于筛查人工瓣膜功能障

碍，特别是在无法得到左室流出道直径或人工瓣膜尺寸不知

情的时候[22]。DVI 不依赖于人工瓣膜尺寸的原因是人工主动

脉瓣尺寸和 LVO 横截面积的内在关系决定的：LVO 横截面

积越大，术中选择的人工瓣膜尺寸越大[22]。  DVI 并不是始

终一致的，因为血流经过人工瓣膜经常加速。DVI<0.25 高

度提示瓣膜梗阻。在一批 St Jude Medical 主动脉瓣发生严重

狭窄需要再次手术的患者中，平均 DVI 为 0.19±0.05
（0.12-0.27），显著小于正常对照组的人工瓣膜（平均 DVI：
0.39，0.28-0.55）[22, 125]。  与 EOA 相似，DVI 不受包括主动

脉瓣反流等引起跨瓣流速增高的情况影响，而跨瓣的流速和

压差却会受此影响[125]。 

3． 人工主动脉瓣狭窄的诊断  当人工主动脉瓣的患者出

现新的杂音伴随新近的充血性心功能不全症状时，应行急诊

TTE 检查，如果有指证，可行 TEE 检查。在常规检查时偶 

表 4  多普勒超声心动图评价人工主动脉瓣 
 参数 

瓣膜的多普勒超声心动图 峰值速度/压差 

平均压差 

速度频谱形态；AT 
DVI 

EOA 

是否存在反流、反流程度和

部位 

心腔有关参数 LV 大小、功能和室壁厚度 

 

尔发现血流速度异常增高，由此怀疑人工瓣狭窄。不过必须

注意，仅凭高速血流并不能证明人工瓣膜梗阻，也可能继发

于高流量状态或 PPM。相反，人工瓣膜功能障碍的患者出

现低心输出量时,可能不会表现为高跨瓣压差。最后，人工

机械双叶碟瓣由于瓣膜水平的压力恢复，由多普勒计算的压

差可出现假性升高。 
由于人工瓣膜的型号和尺寸不同，评价瓣膜功能的定量

指标变异性较大。附录 A 中列举了不同类型和尺寸的人工

主动脉瓣的血流速度、压差和 EOA[126]。考虑到以上多种影

响因素，编写组针对人工主动脉瓣功能评价所需测定和分析

的参数制定了一般指南。表 5 中列出了人工主动脉瓣的正常

值、可能合并狭窄的中间值、以及在心输出量正常或接近正

常的情况下提示人工瓣膜狭窄的参考值。以上评价标准适用

于大多数人工瓣膜，但是应除外同种异体瓣、无支架瓣膜和

经皮植入瓣膜等情况，因为这些瓣膜的血流动力学特点与自

体瓣膜近乎相同。 
任何单个指标出现异常时，都应该对人工瓣膜进行系统

评估。图 10 中提出了一种瓣口血流速度大于 3.0m/s 时的评

估计算方法。首先计算 DVI 值，并且结合瓣口血流图形特

点。如果 DVI 大于 0.25，而且瓣口血流图显示速度峰值前

移（AT<100ms），提示人工瓣膜功能正常[119-121]，尤其当其

余定量指标正常或属于临界范围，则更加支持以上推断（表

5）。在这种情况下,血流速度增加的可能原因有高流量状态、

PPM 或双叶瓣及球笼瓣的压力恢复现象。DVI<0.3，提示人

工瓣膜可能狭窄；DVI<0.25 且伴有瓣口血流图轮廓圆钝、

血流加速时间延迟（AT>100ms），则高度提示人工瓣膜狭窄。

异常定量指标越多，人工瓣膜狭窄可能越大。 
DVI 与血流图轮廓改变不一致时，应考虑是由于人工瓣

膜功能异常还是由于技术因素。如果 DVI 正常（>0.3），但

瓣口血流图轮廓圆钝且AT>100ms，应该考虑人工瓣膜狭窄，

LVO 血流速度增加的原因可能是由于脉冲多普勒取样点位

置不当（距离人工瓣膜太近导致 LVO 血流速度高估）或存

在瓣下狭窄。另外，由于 CW 多普勒取样线与瓣口血流之

间角度过大，可导致人工瓣跨瓣压差低估。如果 DVI 降低

（<0.25），但瓣口血流图轮廓形状正常且 AT<100ms，最有 
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图 7 正常和狭窄的人工机械主动脉瓣多普勒血流图。人工瓣膜狭窄时，其瓣口的血流速度增加，同时血流速度的多普勒图

像轮廓变成达峰时间较晚的抛物线形，ET 和 AT 均增加，其中 AT（ms）指主动脉瓣开始射血（实线）到血流速度达到峰

值（虚线）的时间。人工瓣膜狭窄时瓣口血流平均压差（MG）增加而多普勒速度指数(DVI)降低。Nomal :正常，Obstructed:
梗阻，Pulse doppler LVO:左室流出道脉冲多普勒，CW Doppler Prosthetic AV:人工主动脉瓣口连续多普勒。

可能是由于脉冲多普勒取样点不准确引起左室流出道血流

速度低估（脉冲多普勒取样容积偏向心尖部与人工瓣膜间距

过大）。 
如果对人工瓣膜狭窄的诊断有疑问，应建议 TEE 和/

或透视或 CT 检查，以确诊人工瓣膜活动的异常。虽然 TEE
有助于评价瓣膜撕脱、感染性心内膜炎及血栓形成等并发症，

但显示人工机械主动脉瓣的瓣膜活动情况并不理想，而透视

及 CT 对观察瓣阀的活动度则很有帮助。 

B. 人工主动脉瓣反流 

1.显像考虑因素  TTE 能够显示瓣周或瓣口内的反流。

虽然声影会影响人工二尖瓣的观察，但对观察人工主动脉瓣

反流干扰不大（图 4）。显示人工主动脉瓣反流的理想切面

包括胸骨旁长轴切面、胸骨旁短轴切面、心尖长轴切面及心 
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图 8. 多普勒超声估测人工主动脉瓣有效瓣口面积

（Effective Orifice Area, EOA）。图中显示在紧邻人工主动

脉瓣置入部位处测量左室流出道内径，前方箭头指向人工

瓣膜缝合缘与室间隔的交界处，后方箭头指向人工瓣瓣缘

与二尖瓣前叶根部的交界处，在心尖切面使用脉冲多普勒

和连续多普勒测量公式中的其它指标。左室流出道横截面

积可在左室流出道内径为圆形的假设下由左室流出道内径

计算获得。CSA LVO:左室流出道横截面积，VTI LVO:左室流

出道血流速度积分，VTI JET:主动脉瓣口血流速度积分，LV:
左心室，Ao:主动脉，PW Doppler LVO:左室流出道脉冲多

普勒，CW Doppler：连续多普勒。 
 
尖五腔切面。有时非标准切面也有助于确定反流束的位置及

起源。在胸骨旁短轴观应用彩色多普勒探查瓣周缝合缘处瓣

周漏的位置和范围，但这个切面中无冠窦部位的血流图像容

易受声影的影响。 

2.多普勒超声评估人工主动脉瓣反流程度 定量评价人

工主动脉瓣反流程度的研究较少[127]，Rallidis 等[127]将反流束

宽度与 LVO 内径比值小于 25%的细束反流确定为轻度反流，

对于反流束较宽的反流，根据压力减半时间，以及降主动脉

内是否存在全舒张期逆向血流等其它指标进一步划分为中

度反流和重度反流[127]。将评价自体主动脉瓣反流程度的综

合方法略做一些修正后，也可应用于人工瓣膜反流程度的评

价（表 6），详见后述。 

a．彩色多普勒  应用彩色多普勒显示主动脉瓣反流束

形状特点（血流汇聚、射流紧缩及血流在 LVO 和左心室腔

内的分布范围）、反流的起源和反流的方向，这是准确评价

瓣膜反流程度必不可少的内容。正常“生理性”反流的动能

较低，表现为反流束色彩均匀且反流束短小。中心性反流的 
 

图 9. 多普勒速度指数(Doppler Velocity Index，DVI)计算方

法示意图。人工瓣膜口血流速度自左室流出道起呈递增趋

势，左室流出道血流速度（Velocity LVO）与瓣膜口射流速度

(Velocity jet)的比值即为 DVI。 

最佳评价指标是胸骨长轴切面反流束宽度与 LVO 内径的比

值、以及紧邻人工瓣膜下方的胸骨旁短轴切面反流束横截面

积与 LVO 横截面积的比值。在某些情况下人工瓣膜下方的

声影可能会干扰 LVO 内反流束宽度的测量。由于主动脉瓣

反流往往是偏心的，因此在与 LVO 垂直的方向上测量反流

束宽度时，会斜形切过返流束，导致反流程度高估（图 11）。
最后，与自体瓣膜反流相似，由于 LVO 内存在流体拖拽

(entrainment)现象，反流束离开射流紧缩处之后会立刻变宽，

从而导致反流程度高估。相反，有时重度反流非常偏心，反

流束紧贴 LVO 壁或二尖瓣前叶，彩色多普勒显示的反流量

较少可导致低估。因此，在这些情况下，必须根据其他的多

普勒参数进行综合评价人工主动脉瓣反流的程度。 
与自体瓣膜不同，在人工瓣存在的情况下，在长轴切面

上很难用缩流部的宽度精确估测 AR 的程度。在人工瓣环水

平短轴切面仔细显示反流颈（neck of the jet）可以判断圆周

范围的反流程度，在瓣周漏的病例中，这可以作为评估瓣周

漏严重程度的一种半定量方法。大致上，瓣周漏<10%瓣环

周长为轻度，10%-20%为中度，>20%为重度。如人工瓣环

出现摆动现象，则表明>40%的瓣环出现撕裂[12]。 

b 频谱多普勒  在评价 AR 程度时，也应使用某些不受

人工瓣的影响的半定量和定量的方法。压力降半时间

<200ms 提示重度反流，>500ms 则提示轻度反流。但是，压

力降半时间在 200-500ms 之间时，特异性较差，因为它可反

映其他血流动力学变量，例如左心室顺应性[16]。胸降主动脉

内出现全舒张期的反向血流则提示中度以上 AR；当反向血

流的VTI与前向血流的VTI近似时（图 11）则提示重度AR。
如果腹主动脉内出现全舒张期反向血流通常提示重度 AR。
反流量可用 LVO 的每搏量（或二维测定的左心室每搏量） 
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表 5  评价机械和生物支架主动脉瓣功能的多普勒参数* 

参数 正常 可疑狭窄 明显狭窄 

峰值速度（m/s）† <3 3-4 >4 

平均压差（mmHg）† <20 20-35 >35 

DVI ≥0.30 0.29-0.25 <0.25 

EOA（cm2） >1.2 1.2-0.8 <0.8 

瓣口前向射流频谱形态 三角形，早期达峰 三角形至中间形 圆钝、对称 

AT（ms） <80 80-100 >100 

*适用于经过人工主动脉瓣口的每搏量正常或临界（50-70ml） 
†这几项参数易受血流影响，包括合并主动脉瓣反流 

 

图 10 结合 DVI、射流频谱形态和 AT 评估人工主动脉瓣射流速度。*脉冲多普勒取样点太靠近瓣膜（尤其当 CW 测得射流

速度≥4m/s 时）。**脉冲多普勒取样点距离瓣膜太远（指更靠近心尖）（尤其当射流速度 3-3.9m/s 时）。φ若已知瓣膜型号及

尺寸，可将推测的 EOA 与参考值相对比，进一步确诊狭窄。X 线透视和 TEE 有助于进一步评估，尤其对于双叶瓣。AVR，

主动脉瓣置换

与二尖瓣口或肺动脉口血流量之差来计算。对于人工主动脉

瓣反流程度的评价可参照自体主动脉瓣反流的评分标准[16]。

在描记左室流出道血流积分时，应格外小心。若取样容积距

人工瓣太近，近端加速可导致流速高估，造成反流量高估。 
虽然有明显血流动力学改变的 AR 可导致左心容量负

荷过重，但 LV 容积可以反映手术前的状态，尤其在术后早 
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表 6 评价人工主动脉瓣反流严重程度的参数 

参数 轻度 中度 重度 
瓣膜结构和活动    
  机械瓣或生物瓣 通常正常 异常

† 异常
† 

结构参数    
  左室内径 正常

‡ 正常或轻度扩大
‡ 扩大

‡ 
多普勒参数（定性或半定量）    
  主要反流束宽度（%LVO 内径）：彩色* 窄小（≤25%） 介 于 二 者 之 间

（26-64%） 
宽大（≥65%） 

  反流束回声密度：CW 不完整或弱 密 密 
  反流束减速率（PHT，ms）：CW§ 缓（>500） 可变（200-500） 陡（<200） 
  LVO 血流与肺动脉血流比：PW 略有增加 介于二者之间 显著增加 
  降主动脉舒张期反向血流：PW 无或仅出现在舒张

早期 
介于二者之间 明显，全舒张期 

多普勒参数（定量）    
  反流容积（ml/beat） <30 30-59 >60 
  反流分数（%） <30 30-50 >50 

PHT，压力降半时间 
*参数适用于中央型反流，偏心型反流准确性较差；Nyquist 极限为 50-60cm/s。 
†异常机械瓣，例如，瓣阀不活动（瓣口反流），瓣环撕裂或摇摆（瓣周反流）；异常的生物瓣，例如，瓣叶增厚或脱垂（瓣

膜），裂开或摇摆（瓣周反流）。 

‡适用于无其他病因的慢性、晚期术后 AR 

§受左心室顺应性影响 

期发生人工瓣反流的病例。但是，若 AR 的患者经主动脉瓣

置换术后 LV 容积并未减少，除其他因素外，需考虑是否存

在引起血流动力学明显改变的瓣周漏。 

3. TEE 评价人工主动脉瓣反流 
人工 AR 行 TEE 检查可以对经胸超声难以显示的反流

位置（瓣膜或瓣周）进行更好的定位，并可以显示反流机制

和相关并发症，如感染性心内膜炎、脓肿形成、包块或影响

碟片功能的血栓等[128]。TEE 可观察到体表超声难以显示的

后方的瓣周漏，并可确定瓣周漏的范围[8，71]。长轴切面上测

量的反流束的宽度以及反流束宽度与 LVO 宽度之比，可用

于评估人工主动脉瓣反流的严重程度。TEE 在食管中段水

平受前方声影影响较难评估人工主动脉瓣反流。而且，如果

同时合并人工二尖瓣将会造成明显声影，更难显示左室流出

道[129，130]，在这种情况下，必须从经胃底切面评价人工主动

脉瓣。 

4. 评价人工主动脉瓣反流的综合方法 
由于人工瓣的反流多发生于瓣周且通常为偏心反流，因

此评价 AR 的严重程度通常比评价自体瓣膜的反流更难。联

合使用表 6中的定性和半定量参数将使AR的分级更为全面

和完整。如果使用这些参数能明确地诊断 AR 为轻度或更轻，

没必要再做进一步测量；如果有些参数提示轻度以上 AR 且

用此参数本身定量 AR，则最好用反流容积和反流分数定量

AR 的程度。当不同参数给出的 AR 结果一致时，对 AR 严

重程度的分级是容易的；当不同参数给出的 AR 结果相互矛

盾时，须仔细观察是否有技术或生理上的原因来解释其中的

差异，并结合人工瓣和临床情况，选择最好的定性参数和最

准确的定量参数。TTE 提供的大部分定性和定量指标对评

价 AR 严重程度已经足够了。但是，对于在技术上 TTE 难

于评价的人工瓣环的受累程度、ＡＲ的病因以及相关并发症

等方面，ＴＥＥ是 TTE 的有力补充[131]。 
 

IV.评价人工二尖瓣                                      

A. 人工二尖瓣功能和狭窄 

1. 显像的考虑因素. TTE 有多个不同声窗可显示人工二尖

瓣，因此根据人工二尖瓣口的射流速度评价瓣膜功能比较容

易。不过，超声心动图评价人工二尖瓣功能的主要考虑因素

是人工瓣声影对评估 MR 的影响[132]（图 4），而且机械瓣的

声影影响比生物瓣更严重。TTE 较易评价 LV 的功能，而

LA 由于受声影影响常显示不佳。与 TTE 相反，TEE 可以清

楚显示左心房和 MR，但声影导致左心室显示不佳（图 12）。
因此，当临床或 TTE 可疑人工二尖瓣瓣膜功能不全时，须

结合经胸和经食管超声全面评价人工二尖瓣功能。 
 
a.胸骨旁切面  在胸骨旁长轴切面，人工二尖瓣能使部分左 

SUPERSEDED



 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

图 11. 经食管超声心动图显示人工主动脉瓣瓣周漏伴明显反流（箭头），横断面上可以显示撕裂的范围及反流程度，并且

显示舒张期降主动脉内负向血流。血流在主动脉根部汇聚，形成缩流；偏心反流直接从左室流出道冲向室间隔（左上图）。

在该患者中，反流束是偏心的，因此不推荐测量反流束宽度与左室流出道内径的比值。

心房和其后壁显示不清[132]，可能难以发现轻度 MR，或难

以确定 MR 反流束的确切起源或射流紧缩处（图 4）。胸骨

旁长轴切面虽可显示 LVO，但也受到高位的人工二尖瓣侧

面的影响，导致 LVO 湍流，偶尔会产生明显的 LVO 压差。

在短轴切面的人工二尖瓣水平，可显示瓣叶活动度和生物二

尖瓣的缝合环，利用彩色血流显像可显示瓣周漏的圆周范围。

而对于机械瓣，人工二尖瓣的短轴切面受其声影影响难以显

示后侧缝合环。 

B.心尖切面  心尖切面可以显示生物二尖瓣及机械二尖瓣

的瓣叶启闭活动。Muratori 等[133]应用超声心动图和透视技

术评价人工二尖瓣的瓣叶活动度，结果发现两者具有高度一

致性（TTE 85%和 TEE100%)。而且，心尖切面可以显示

导致人工瓣活动受限的血栓或者血管翳，也可显示赘生物，

但是后方的声影常常会影响赘生物的显示和二尖瓣反流的

评价[132]。尽管存在这些问题，但是由于瓣周漏位于缝合环

外侧，故仍能被探及。根据人工瓣的左室面出现近端血流汇

聚现象，常可怀疑存在明显的二尖瓣反流[134]。在心尖切面

基本上都可以应用平行的多普勒超声记录通过人工二尖瓣

的前向血流速度，从而获得有关评价人工二尖瓣功能的参数

指标，例如峰值速度、峰值压差、平均压差，以及人工二尖

瓣的 VTI 与 LVO 的 VTI 的比率(图 13)。在某些正常或者梗

阻的人工瓣膜中，流入道的血流可能非常偏心，需要从胸骨

旁或者侧方切面才能得到超声束与血流的最小角度。彩色多

普勒有助于评价经人工二尖瓣流入左心室的血流方向，故有

助于频谱多普勒记录最佳的射流速度。 

2．评价人工二尖瓣功能的多普勒参数 
完整的人工二尖瓣功能的评价包括：E 峰速度、平均压

差、心率、压差降半时间以及是否存在或者可疑二尖瓣反流。

如需要还可测定 DVI 和/或 EOA。其他的评价指标包括 LV
及 RV 的大小、功能，左房大小和肺动脉收缩压（表 7）。 

a. 二尖瓣 E 峰速度 
二尖瓣 E 峰速度比较容易测量且能对人工瓣膜功能不

全提供一种简单的筛查方法[135]。E 峰速度加快常见于高动

力学状态、心动过速、瓣膜尺寸较小、瓣膜狭窄或瓣膜反流。

心动过速导致舒张时间缩短，因此它对人工二尖瓣口的速度

及压差的测量具有重要影响。此外，由于通过球笼瓣及双叶

二尖瓣的血流是非均匀流动，从而导致多普勒速度测值高估，

且与实际压差不成比例[18,136,137]。正常人工生物二尖瓣的峰

值速度范围为 1.0-2.7m/s；正常人工机械双叶瓣峰值速度
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图 12. 经胸超声及经食道超声二维及多普勒图像显示重度二尖瓣瓣周漏。经胸超声显示左房后方声影（箭头）掩盖了二尖

瓣反流（单个白色箭头）。经食道超声心动图可以清晰显示瓣环撕脱的范围（绿色箭头）及瓣周漏的程度

通常<1.9m/s，但是最高可达 2.4m/s。然而，通常在大多数

具有正常左室收缩功能的人工机械二尖瓣患者如果峰值速

度<1.9cm/s，则认为是正常的人工机械二尖瓣；如果峰值

速度≥1.9cm/s，则应仔细分析血流速度的升高是正常的人

工瓣膜所致还是人工瓣膜功能不全（狭窄或反流）所致。而

在一些生物二尖瓣瓣患者中，这个界限值可以稍高一些。如

果瓣叶的活动正常，没有赘生物或者血栓，没有二尖瓣反流，

则认为该瓣膜是正常的。因为二尖瓣反流也可引起二尖瓣血

流速度升高，因此，E 峰速度升高的患者需要行 TEE 检查

以除外明显的二尖瓣反流。 

b. 平均压差 
平均压差在评价人工二尖瓣功能方面也是一个有用的

指标，正常值<5-6mmHg[55,141]。然而，具有正常瓣膜功能

的 Starr-Edwars 和 St Jude 双叶二尖瓣的平均压差分别可

高达 10 和 12mmHg[140,142]，因此需要密切随访并比较同一

个患者在不同时期的压差的变化。平均压差升高可能由于高

动力状态、心动过速或者 PPM、反流或者狭窄。由于平均

压差受心率影响较大，因此在测量平均压差的时，同时报告

该患者的心率。 

c． 压力降半时间 
在中度或重度二尖瓣狭窄时，二尖瓣口的血流速度主要

受二尖瓣瓣口面积影响。但是，如果二尖瓣狭窄仅仅是轻度

或者瓣膜功能正常，二尖瓣口的血流速度还受心房心室顺应

性、心室松弛性及舒张起始时的压力阶差等影响。因此在随 
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图 13 经胸多普勒超声提示明显的二尖瓣瓣周漏。这些记录与图 12 为同一个患者，该患者 E 峰速度、VTI 及平均压差均

升高。左心室功能正常的患者中，左室流出道的 VTI 随着 DVI 的升高而降低。三尖瓣反流速度提示肺动脉高压。 

访过程中，压力降半时间明显延长或者单次测量明显延长

（>200ms）则提示人工二尖瓣狭窄，因为正常的人工二尖

瓣压力降半时间很少超过 130ms[135,140]（图 14）。然而，

非人工瓣膜的因素也可导致压力减半时间的细小变化，包括

容量负荷、药物及主动脉瓣关闭不全等。由于心动过速或者

Ⅰ度房室传导阻滞导致二尖瓣血流图 E、A 峰融合或舒张充

盈时间缩短，因此不能得到压力减半时间。 

d. EOA. 在自体二尖瓣狭窄的患者中，可根据压力降半

时间估算 EOA，但是这一方法并不适用于人工二尖瓣，因

为人工二尖瓣还受到 LA、LV 顺应性及左房压力的影响[34,55]。

因此，在人工二尖瓣患者中，由连续性方程测得的 EOA 优

于压力降半时间估算法。但是在双叶二尖瓣中，由于中央瓣

口小流速高，而外周瓣口大流速低，，因此根据连续性方程

测得的 EOA 可能会低估[55]。由此可见，连续性方程测得的

EOA 比较适合人工生物瓣及单叶机械二尖瓣。EOA 等于人

工二尖瓣口每搏输出量/人工二尖瓣口 VTI。 

EOAPrMV  = 每博量/VTIPrMV 

当没有明显的 MR 或明显 AR 时，通过二尖瓣口的血流

量等于通过左室流出道的血流量。目前已经有各种类型的人

工二尖瓣的 EOA 和 EOA 指数（EOA/体表面积）的正常值

资料[55,142-144]。通常在压差及压力减半时间的测量结果不一

致时才进行 EOA 的测定。虽然人工二尖瓣的 EOA 不经常

应用，但是，与平均压差相比，由于人工二尖瓣的 VTI 受心

率影响较小而被强烈建议使用，特别在心动过速或者心动过

缓的患者中，压差可能会高估或低估，而人工二尖瓣的 VTI
的测定是稳定的，这种情况下可以通过 VTIPrMV和每博输出

量（通过超声心动图及多普勒测得）计算 EOA。 
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表 7 评价人工二尖瓣功能的超声和多普勒指标（狭窄或反

流） 
瓣膜的多普勒超声        早期速度峰值 
 平均压差 
 检查时的心率 
 压力半降时间 
 DVI*：VTIPrMV/VTILVO 
 EOA* 
 有无返流，返流部位和严重程度

 
其他相关的超声心动      
和多普勒指标     

LV 大小和功能 

 LA 大小 
 RV 大小和功能 
 估测的肺动脉压 
PrMV,人工二尖瓣。 
*需要了解瓣膜功能的其他信息时测量的参数。EOA 用连续

性方程计算。 
由于声影的影响，常需要经食道超声心动检查 
瓣膜引起的声影或混响伪影可能会给检查带来困难。 

 

 

e. DVI．Fernandes 等人[135]建议用人工二尖瓣口的 VTI 和

LVO 道的 VTI 之比 (VTIPrMV/VTILVO) 评价机械二尖瓣的功

能。这个比例与前文提到的人工主动脉瓣 DVI 正好相反（图

13）。提出这一概念的重要性在于人工瓣瓣膜狭窄、梗阻或

高输出量状态等情况都可能导致跨二尖瓣血流速度升高。在

高输出量状态，LVO 和跨人工瓣处的流速同时增快，因此

该比率保持不变。但出现瓣膜狭窄（跨瓣速度增快）或反流

时（跨瓣流速增快，LVO 流速减低）VTIPrMV/VTILVO都会升

高。对于机械瓣的患者，VTIPrMV/VTILVO<2.2 是最常用的正

常参考值[135]。该比值越高越需要警惕有无人工瓣膜功能不

全的情况。最近一个研究报道了大组 Carpentier-Edwards 
Duraflex 生物瓣（Edwards Lifescience）患者的这一比值，

发现似乎此比值在正常情况下就高于机械瓣[144]。 

心房颤动在人工二尖瓣植入的患者很常见，因此测量

EOA 或 VTIPrMV/VTILVO比值时要特别注意和心动周期匹配，

因为这两个指标都是从不同心动周期获得的参数计算出来

的。测量 LVO 速度的前一个 R-R 间期应该和测量二尖瓣流

入道血流速度的 R-R 间期匹配。 

3. 人工二尖瓣狭窄的诊断  严重的瓣膜梗阻很容易诊断，

因为超声可以发现瓣膜增厚或运动减低。如果很难显示瓣阀，

那么所有切面均没有彩色信号充盈瓣口也有助于诊断狭窄。

怀疑瓣膜狭窄后，E 峰速度和跨瓣压差增大、压力半降时间

延长，和/或 VTIPrMV/VTILVO 比增加都支持存在狭窄。表 8
列出了现有的相关文献和专家共识给出的多种用于评估人

工二尖瓣功能的多普勒参数。这些界限值在生物瓣中可能有

所不同（附录 B）。如果所有指标都正常，那么瓣膜功能异

常的可能性极小（0%狭窄，2%反流）[135]。但是如果大多数 
 
 

 

 

指标都是异常的，那么提示瓣膜功能异常的预测值为 100%。

压力半降时间增加（或 EOA 减小）同时伴有其他的反映速

度和压差增加的参数异常多提示为瓣膜狭窄而不反流[135]。

如果定量多普勒测量值的意义不明确或在一定程度上结果

不一致时，医生必须明确这一异常是由于人工瓣膜功能确实

出现异常，还是由于高心输出量、心动过速或人工瓣不匹配

等原因，但实际上瓣膜功能正常。因此，关于人工瓣尺寸的

资料、以及用于系列比较的基础多普勒参数或既往的 TEE 

图 14. 人工二尖瓣正常和梗阻时二尖瓣处血流多普勒速度。瓣膜梗阻后跨瓣速度和压差增大，压力半降时间延长。 SUPERSEDED
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表 8 评价人工二尖瓣功能的多普勒指标 

 正常* 可能狭窄‡ 提 示 显 著

狭窄*‡ 

峰值速度（m/s）†§ <1.9  1.9-2.5 ≥2.5 

平均压差 

（mmHg）†§ 

≤5  6-10 >10 

VTIPrMV/VTI†§
 LVO

  <2.2  2.2-2.5 >2.5 

EOA(cm2) ≥2.0  1-2 <1 

PHT(ms) <130  130-200 >200 

PHT,压力半降时间；PrMV,人工二尖瓣。 

*如果所列参数大多数是正常或大多数为异常，那么所给出的

值则分别为区分正常和异常特异性最高的值。 

†某些生物瓣的测量值可能会稍高于给出的界值。 

‡这些参数值提示应该进一步评估瓣膜功能和/或其他并存的情

况比如流速增快，心率加快或 PPM。 

§这些参数在人工二尖瓣出现反流时也会出现异常。 

检查结果，其重要性怎么强调都不过分。另外仔细检查瓣叶

看瓣膜运动是否正常，有无赘生物，翳状物或血栓形成，缝

合环有无摆动或裂开，缝合环周围有无可疑的假性动脉瘤或

脓肿的无回声区也很重要[145-147]。由于 TEE 观察各种类型的

人工二尖瓣结构和功能更清晰，因此如果 TTE 不能明确诊

断瓣膜梗阻可以考虑行 TEE，任何需要鉴别梗阻的情况尤

其是怀疑有血栓形成时，都应该考虑行 TEE 检查[86]。 

B．人工二尖瓣反流 

1. 显像考虑因素  考虑到用经胸超声多普勒很可能无法直

接观察到人工 MR，尤其是遇到机械瓣的时候，因此必须依

靠提示严重 MR 的间接征象（表 9）。这些征象包括 LV 运动

增强而心输出量却低，E 峰速度升高，VTIPrMV/VTI LVO比增

加，CW 反流束信号强度高且于收缩早期达最大速度，收缩

期 LV 内可见大面积血流向人工瓣处汇聚，或者肺动脉压较

前升高[148]（图 13）。人工 MR 时压力半降时间多为正常，

除非同时存在瓣膜狭窄[135,148]。表内所列参数中，提示反流

最精确的指标是那些反映跨瓣血流量增加的指标（机械瓣早

期峰值速度≥1.9m/s，平均压差≥6mmHg），尤其是当血流

速 度 增 快 与 左 室 流 出 道 内 血 流 速 度 不 成 比 例 时

（VTIPrMV/VTI LVO＞2.2）[135,148]。超声发现上述任何一种异

常结合患者相应的临床症状是行 TEE 检查的明确指征。 

2.TEE 的作用   TEE 在发现人工 MR、评估其发生机制方

面均有很高的敏感性和特异性[149-151]。但是评估病变严重性

最好的方法还是联合应用 TEE 和 TTE。TEE 发现反流的敏

感性很高，因此需要鉴别这种返流是人工瓣本身的微量反流

还是病理性 MR。瓣周漏在彩色多普勒的典型表现为, 高速

血流从缝合环外由左心室以偏心的方式进入左心房（图 12）。
由于反流可能出现在缝合环周围任何部位，因此必须从多个

平面观察。当返流束流经撕裂区、血流汇聚区和射流紧缩区

时，追踪其起源也很重要。人工瓣置换患者如合并感染性心

内膜炎，瓣周脓肿可能会引起左心室-左心房瘘，其表现形

同瓣周漏。除了采用 CW 多普勒评估血流外，TEE 也能更

清楚地显示肺静脉血流，有助于对 MR 严重性进行评估。收

缩期肺静脉内逆向血流是重度 MR 的特异表现[16]，但前提是

MR 的反流束不直接朝向所检查的静脉。 

3. 人工 MR 程度的评估 
由于缺少适用于所有患者的单项定量参数，因此评估人工

MR 有时比较困难。唯一可以用来计算反流量的方法需要先

用 2D 超声计算出 LV 总的每博量，再减去跨 LVO（或 RVO）

的每博量。但是这一方法要求 2D超声准确计算出LV容量，

而目前用 2D计算容量的方法的准确性还没有得到完全证实。

三维超声心动图可能会有帮助[152]。因此，目前最好的方法

是结合 TTE和 TEE的结果共同确定反流的严重程度（表 10）。 
  如果 LV 射血分数>60%,左心室腔大小正常或增大，而

LVO 或 RV 流出道的每博量相对减少，就应该警惕伴有明显

MR 的可能性。多数情况下需要行 TEE 全面评估人工 MR
的严重性，补充经胸超声心动图所见。下面几点通常可以区

分轻度人工 MR，还是中重度 MR。相比之下，鉴别中度和

重度瓣膜反流较为困难。与自体瓣膜 MR 的情况一样，如果

反流束起源于瓣口中心，比如在瓣膜退行性病变时，反流束

的面积可以反映 MR 的严重性，这一方法最好用于鉴别两种

极端的情形（即轻度和重度反流）。左心房内小的窄束血流

（血流面积<4cm2）通常提示为轻度 MR，而宽大的血流束

（血流面积>8cm2）提示为中至重度反流[153]。根据射流紧缩

区的最大宽度评估 MR 的严重程度与血管造影评估的人工

MR 严重程度显著相关，尤其是存在瓣周漏时；轻度、中度

和大量瓣周漏时射流紧缩处的宽度分别为 1－2mm, 2－
6mm 及≥6mm[154]。一项纳入连续 96 名患者的研究发现，

80%少量反流（1-2mm）的患者都是无症状的，而 62%大量

反流的患者纽约心功能分级则为 III 或 IV 级[155]。和自体 MR
的情况类似，左心房内射流的方式，尤其是在左房内形成明

显涡流的反流束，是提示显著 MR 的特异指征，一支或两支

肺静脉内收缩期逆向血流也提示重度 MR。同样，近端血流

汇聚半径联合 CW 多普勒测量 MR 的反流速度可以用于估

计有效反流口面积。但是，由于这样的病变很多都是偏心血

流，因此常常会高估有效反流口的面积；也因为这个原因将

重度 MR 的界限值定为≥0.5cm2 [154]。这些观察结果仍有待

更多的研究证实。各个参数提示正常或异常时的结果越一致，

提示瓣膜反流的程度的结论越可信。 

V.人工肺动脉瓣的评估                      

A. 人工肺动脉瓣的功能 

1.显像考虑因素. 由于肺动脉位于心脏的前上方，因此无论

TTE 或 TEE 均难以完全显示。通常情况下可以从胸骨旁声 
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表 9  经胸超声心动图提示机械瓣出现显著 MR 而压力半降时间正常的表现 

表现 敏感性 特异性 备注 
二尖瓣峰值流速≥1.9m/s* 90% 

 
89% 同时要考虑高速血流，人工瓣不匹

配 
VTIPrMV/VTILVO≥2.5* 89%  

 
91% 房颤时测量误差增加，因为不能在

同一个心动周期测量两个值；同时

要考虑 PPM 
平均跨瓣压差≥5mmHg* 90% 70% 

 
心率在正常范围内；同时要考虑高

速血流人工瓣不匹配 
最大 TR 速度＞3m/s* 80% 71% 考虑术后残留肺动脉高压或其他原

因 
2D 或 3D 测量的 LV 每博量高于多普

勒测量的进入体循环每博量＞30%以

上 

中度敏感 特异 缺少证据；LV 功能正常或呈高动力

状态，且 VTILVO＜16cm 时应该换衣

严重的 MR 
 

收缩期左室可见向人工瓣膜方向的

血流汇聚 
轻度敏感 特异 缺少证据；检测技术有难度 

PrMV,人工二尖瓣。 
*数据来自 Olmos 等人

[148]。如果峰值流速和 VTI 比均升高，而压力半降时间正常，则其特异性接近 100%。 
 
表 10. 用 TTE 和 TEE 检查评价人工 MR 严重性的超声心动图和多普勒标准 

参数 轻度返流 中度返流 重度返流 

结构性参数    

LV 大小 正常* 正常或增大 通常增大‡ 

人工瓣膜ǁ 通常正常 异常¶ 异常¶ 

多普勒参数    

彩色血流面积
ǁ# 少量，向心性射流（通常

＜4cm2或＜20% LA面积） 
可变 大的中心反流束（通常＞8 cm2 或 >40% LA

面积）或 LA 内大小不定的触壁涡流 
血流汇聚** 无或轻度 中量 大量 

反流束强度：CW 多普勒
ǁ 信号显示不全或模糊 高密度信号 高密度信号 

反流束形状：CW 多普勒
ǁ 抛物线形 多为抛物线形 早期达峰，三角形 

肺静脉血流
ǁ 收缩期明显§ 收缩期波峰变钝§ 收缩期逆向血流† 

定量参数††    

VC 宽度（cm）
ǁ <0.3 0.3-0.59 ≥0.6 

R vol(mL/beat) <30 30-59 ≥60 

RF(%) <30 30-49 ≥50 

EROA(cm2) <0.20 0.20-0.49 ≥.50 

EROA,有效反流面积；RF，反流分数；R vol 反流量；VC，射流紧缩。 
*LV 大小仅在慢性病变时评估。 
†肺静脉收缩期逆流是重度 MR 的特异指征，但是并不敏感。 
‡排除其他可能导致 LV 增大和急性 MR 的原因。 
§除非有其他导致收缩期频谱波峰变钝的原因（比如，房颤，LA 内压升高）。 
ǁ这些参数用 TEE 测量的结果可能更好，尤其是机械瓣者。 
¶异常的机械瓣，例如，瓣膜不能闭合（瓣膜反流），瓣膜裂开或摆动（瓣周反流）；异常的生物瓣，例如，瓣叶增厚或脱垂（瓣

膜），裂开或摆动（瓣周反流）。 
#Nyquist 极限频率为 50-60cm/s。 
**少量和大量血流汇聚定义为向心性反流束血流汇聚半径分别为＜0.4cm和≥0.9cm.，Nyquist极限频率 40cm/s时出现基线漂移。

离心血流的界值可能更高。 ††与自体瓣膜的 MR 相比，人工瓣的这些定量参数的支持证据还比较少。
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窗右室流出道切面观察肺动脉瓣（胸骨旁短轴主动脉水平的

改良切面），年轻患者也可以从剑下切面观察。但是，这些

有限的声窗可能难以充分评估人工肺动脉瓣的功能。 
   由于 RV 流出道呈“漏斗”形，故不适合使用连续性方

程；RV 流出道在逼近肺动脉瓣时直径变化很大，故难以精

确测量 RV 流出道的每博量，进而降低了所测 EOA 的准确

性。 
   肺动脉瓣狭窄常伴有肺动脉分支狭窄。肺动脉瓣置换术

后分支狭窄可能仍然存在，这可能影响对置换瓣膜功能的评

估。例如，在测量跨人工肺动脉瓣的 CW 多普勒时，可能

也同时测量了跨肺动脉分支的峰值速度。此时，PW 多普勒

评估跨人工瓣压差可能较 CW 多普勒为优，尤其是右心系

统的人工瓣跨瓣压差通常较低。PW 多普勒仅在没有色彩混

叠时才能应用。 
  有些情况下会用肺动脉瓣置换来作肺动脉瓣通道。虽然有

时瓣膜并无狭窄，且功能良好，但通道的边缘可出现狭窄，

导致 CW 多普勒信号紊乱。因此，如果 CW 多普勒测量发

现血流速度升高，应该在 2D 下进一步观察瓣膜和通道，并

行 PW 多普勒检查了解是否有分支肺动脉或通道所致的狭

窄。 

2. 肺动脉瓣功能的评估  目前对人工肺动脉瓣的研究资料

还很少。大部分数据来自基于少数患者的观察资料，而且主

要是患有先天性心脏病的儿科患者。由于人工瓣膜和管道置

于解剖学异常的部位，加之 RV 结构的异常，致使人们很难

对血流速度和压差进行标准化。如有可行性，评估瓣叶的结

构及其活动性也很有帮助。 
   表 11 列出了在评估人工肺动脉瓣功能时建议使用的多

普勒超声心动图指标。人工肺动脉瓣的描述仅限于因先天性

或系统性疾病累及肺动脉瓣而行同种或异种瓣膜管道移植

的情况，或者进行 Ross 移植手术患者的被冷藏的同种肺动

脉瓣[158-160]。异种移植的瓣膜种类繁多（Carpentier-Edwards, 
Hancock,Lonescu-Shiley），故正常值的变异范围很大。目前

报道的参数仅限于多普勒速度和压力梯度；仅个别研究包括

了 EOA[161]。 
    表 12（图 15）列出了提示人工瓣功能异常的表现。总

体来讲，正常的同种移植瓣膜峰值速度＜2.5m/s（平均压差

＜15mmHg），正常的异种移植瓣膜峰值速度小于 3.2m/s（平

均压差＜20mmHg）。对机械肺动脉瓣的报道还很少, 因此很

难给出一般性建议[157,162,163]。另一个间接评估瓣膜狭窄的方

法是测量 RV 收缩压，可以与肺动脉瓣压差互为补充。新出

现 RV 收缩压增高应该考虑有无人工肺动脉瓣狭窄。排除狭

窄最好的方法是直接观察到瓣膜全振幅的运动，且对同一个

病人根据临床指征，定期复查超声心动图，进行系列对比。 

B.人工肺动脉瓣反流 
超声心动图评估人工 PR 的数据很少。重度 PR 的患者

表现为右室容量负荷过重，并伴有舒张期室间隔运动平直及 
矛盾运动 164,165。用多普勒超声检查评估瓣膜反流的严重性 

表 11 评估人工肺动脉瓣功能的图像和多普勒参数 

瓣膜的多普勒超声心动图 峰值速度/峰值压差 
 平均压差 
 DVI* 

 EOA 

 有无反流，反流部位和严重性 

相关的心腔 RV 大小，功能和肥厚； 
 RV 收缩压† 

*理论上可能能够计算；但是临床证据很少。 

†RV 直径仅对移植前 RV 大小正常的患者有用（即 Ross 手术）。 

 

表 12 提示人工肺动脉瓣狭窄的可疑表现 

瓣环或瓣叶增厚或运动减低 

前向彩色血流变窄 

同种瓣移植者跨瓣峰值速度＞3m/s 或＞2m/s* 

动态观察峰值速度增加的趋势† 

RV 功能受损或 RV 收缩压增高 

*可疑狭窄但是没有诊断意义。 

†更可靠的指标。 

的方法与自体瓣膜 PR 的评估方法类似，在分级时往往很主

观[16]，测量偏心性的反流病变时几乎没有校正的方法（表

13）。已有文献详细介绍了这些参数的优缺点[16]。 
用彩色多普勒超声评估 PR 严重性是根据反流束的组

成进行的，包括反流束的宽度、射流紧缩和进入 RV 流出道

的深度[166-173]。一些作者根据反流束宽度评估反流的严重性，

方法与评估 AR 的方法类似[174]。小于肺动脉瓣环直径 25%
的窄小反流束为少量，大于肺动脉瓣环直径的 50%为重度

反流。然而，当存在瓣周漏或其他离心性反流时用这些指标

评价并不可靠，还可能低估病变的严重性。主肺动脉远端如

出现逆向血流，提示反流至少为中度。 
其他对评估 PR 严重性有帮助的指标还有频谱多普勒。

CW或PW多普勒显示反流束频谱的减速度加快可能提示反

流程度更重。但是其他很多因素也可能影响减速度，包括

RV 舒张功能[16]。重度 PR 时，在舒张末期前，RV 压力和肺

动脉压即可迅速到达平衡。此时，可以观察到肺动脉血流呈

“来回往复”的正弦图形，血流在舒张中晚期提前结束。PR
的多普勒信号强度也可以反映反流的严重性[16]。 
   原则上来讲反流也可以定量评估，用肺循环和体循环血

流量的差别计算反流容量和反流分数[16]。虽然还没有研究证

实这一方法在 PR 中的可行性，但是这个算法本身的理论依

据是充分的[16]，只是可能很难用于临床。人工肺动脉瓣置换

术后，测量肺动脉每博量的最好的声窗是 RV 流出道切面肺

动脉瓣的近端，并与主动脉或二尖瓣环处的血流相比较。总

的来讲，反流分数小于 30%通常为少量反流，而大于 50%
多为重度反流[170,175]。RV 流出道和肺动脉瓣都是心脏的前部 
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图 15.显示了正常的人工肺动脉瓣和梗阻的同种移植肺动脉瓣，图中显示了右室扩张和室间隔变形。同种移植

瓣膜梗阻后最大的跨瓣压差为 64mmHg。 

 
结构，因此用 TTE 评估 PR 就很有优势。因此，虽然 TEE
也可以观察到这些结构，但是用它评价 PR的作用却很有限。 

VI.评估人工三尖瓣                        

A. 人工三尖瓣的功能 

1.显像考虑因素  经胸超声能够观察人工三尖瓣及测量其

血流的声窗很多，包括胸骨旁、低位胸骨旁、心尖和剑下切

面。从不同的切面用 CW 多普勒测得最大的速度，评估前

向血流动力学。 

2.评价人工三尖瓣功能的多普勒指标  跨人工三尖瓣的流

速不仅受心动周期长短的影响，而且还受呼吸的影响。因此

用多普勒测量时需要记录多个心动周期。不管患者是窦性心

律还是房颤，都要记录至少五个心动周期的结果再取平均值；

另一方面，可以在呼气中期患者屏气时进行测量。测量的参

数包括 E 峰速度，A 峰速度（窦性心律的患者）、压力半降

时间、平均压差和 VTI。与人工二尖瓣类似，用多普勒评估

人工瓣膜的功能时，在报告中应该注明患者的平均心率。尽

管三尖瓣的相关数据很少，但是如果可能，尤其是在怀疑瓣

膜梗阻时，还是应该计算人工三尖瓣的 EOA。计算 EOA 的

方法多是用 LVO 处测量的每博量除以人工瓣的 VTI。要牢

记的是如果TR或AR为轻度以上,那么用连续性方程测量的

结果便不可靠。如果人工瓣存在显著的 TR，目前还没有简

便的方法测量瓣口的 EOA。显著的 AR 如不合并 TR，可以

在肺动脉瓣环处测量每博量，因为此处代表了真实的体循环

每博量。类比人工二尖瓣可以推测，DVI 即人工三尖瓣处的

VTI 除以 LVO 道 VTI 的比值也可能得出一个界限值，结合

压力半降时间正常，这一界限值可提示存在显著的三尖瓣反

流的可能性。但是到目前为止还没有研究确定这一界限值的

大小。需要注意的是，不能用 220/压力半降时间计算 EOA，

因为 220 这个常数在人工三尖瓣尚未得到验证。 

3．人工三尖瓣狭窄的诊断  表 14 列出了评估人工三尖瓣功

能需要测量的超声心动图和多普勒参数。超声图像发现人工

三尖瓣瓣叶增厚、生物瓣或机械瓣开放受限提示人工三尖瓣

可能存在明显的梗阻。右室流入道彩色血流变窄是可以确诊

的征象。CW 多普勒 E 峰＞1.7m/s，平均压差＞6mmHg 或

压力减半时间＞230ms 则提示梗阻[176,177]（表 16）。右心房

扩大及下腔静脉增宽也是狭窄的间接征象但是并不特异。 
   表 15 列出了本指南建议的可以考虑人工三尖瓣功能不

全的多普勒指标界限值。这些界限值选自已 3 个相关研究发

表的正常数据。这些研究总共仅 121 名患者。其中 47 名患

者植入的是上一代的异体三尖瓣，78 名患者植入的为机械

瓣，瓣膜大小从 25 到 35mm 不等[176-178]。可以预计，随着大

系列新型人工三尖瓣研究的发表，目前的界限值也可能会随

之发生变化。 
就目前所观察的这 121 例患者来说，其平均 E 峰速度为 

SUPERSEDED



 26 

表 13. 肺动脉瓣反流严重性的评估 

参数 轻度 中度 重度 

瓣膜结构 通常正常 异常或瓣膜裂开 异常或瓣膜裂开 

RV 大小                                                                        正常* 正常或扩张 扩张‡    

彩色多普勒上反流束的大

小（向心性反流）
ǁ 

窄束血流，宽度≤25%肺动

脉瓣环 
中度；反流束宽度为肺动脉瓣

环的 26%-50% 
通常为大的宽束血流；宽度

大于肺动脉瓣环的 50%；持

续时间可能很短 

CW 多普勒反流束的强度                                不完整或较弱 增强 增强 

CW 多普勒反流束的减速度 减速慢 减速度变化不一定 减速陡峭§舒张期血流提前

结束 

PW 多普勒评估肺动脉收缩

期血流 vs 体循环血流† 
轻度增加 中度增加 重度增加 

肺动脉 
舒张期逆向血流 

无 有 有 

摘自 Aoghbi 等 16。 
*排除其他导致 RV 扩张的病因，包括残留的术后扩张。 
†评价反流容量和分数的界值的有效性尚未充分证实 
‡排除其他导致 RV 扩大的原因。除了急性 PR。右室容量负荷通常伴随典型的室间隔矛盾运动。 
§减速度曲线陡峭并不是 PR 特异。 
ǁNyquistj 极限频率为 50-60cm/s；该参数适用于向心性反流，不适用于偏心反流。 

1.3±0.2m/s，所有患者 E 峰速度均≤1.7m/s。其中窦性心律

患者 A 峰的平均速度为 1.0±0.3m/s。植入 St Jude 人工三尖

瓣的平均跨瓣压差为 2.7±1.1mmHg。正常异种人工三尖瓣

跨瓣压差为 3.2±1.1mmHg，正常球形人工三尖瓣为 3.1±
0.8mmHg。所有 121 例正常人工三尖瓣平均压差≤5.5mmHg。 

平均压力半降时间在正常异种瓣膜（146±39ms）和正

常球形三尖瓣（144±46ms）均高于正常 St Jude 人工三尖

瓣（108±32ms）。121 名患者中除了 1 名患者外压力半降时

间均＜200ms（这名患者的球形人工三尖瓣功能正常，压力

半降时间为 230ms）。 
虽然也可以通过连续性方程计算人工三尖瓣的 EOA，或

用类似于人工二尖瓣 DVI(VTIPrTV/VTILVO)评估人工三尖瓣

的功能，但目前为止还没有基于正常人工三尖瓣的大样本的

研究数据。 

B．人工 TR 
虽然多项研究强调三尖瓣生物瓣膜的结构衰退问题，但是这

些研究关注的主要是压差增大的问题而很少提到 TR。因此

本指南的内容是基于专家的推荐而不是临床研究的结果。我

们建议的用于评估人工TR严重性的标准与评估自体三尖瓣

功能的方法类似，没有很多变动（表 16）。 
 
1.显像考虑因素  要完整评估三尖瓣的功能和心脏的适应 

表 14.估价人工三尖瓣功能的超声心动图和多普勒参数 

瓣膜的多普勒超声心动图 准确峰值速度 
平均压差 
多普勒测量上的心率 
压差半降时间 VTIPrTV/VTOLVO* 

EOA* 
TR 的部位和程度 

相关的心腔、下腔静脉和肝

静脉 
RV 大小和功能 
右心房大小 
下腔静脉大小及其对吸气的反应 
肝静脉血流类型 

PrTV,人工三尖瓣 
*评估瓣膜功能可行，类似于人工二尖瓣，但无大系列研究 

性改变需要综合应用胸骨旁、心尖和剑下切面。重度 TR 患

者右心房和 RV 扩张，伴室间隔舒张期运动平直及下腔静脉

和肝静脉扩张。但是评估心腔的大小也要注意，因为很多情

况下心腔的这些改变可能是由于基础病变，在三尖瓣置换之

前可能就已经存在。 

2.人工三尖瓣反流的多普勒指标  TTE 超声多普勒是筛查

TR 很好的技术，但其应用受到回声衰减的限制，尤其是机

械瓣患者回声衰减尤为明显。观察的最佳切面可能在 RV 流

入道或剑下切面。彩色多普勒定量技术可以用于评估自体瓣 
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正常的人工三尖瓣 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

三尖瓣狭窄 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

图 16 一位人工三尖瓣功能正常的患者和一位三尖瓣狭窄患者的经胸超声心动图和多普勒图像；人工三尖瓣功能正常者存在轻度

TR，舒张期流入道内可见大量向心性血流束。三尖瓣狭窄的患者跨瓣血流为窄束的离心性血流，且流入道速度和平均压差均升

高。

表 15 评估人工三尖瓣功能的多普勒指标 

                              考虑存在瓣膜狭窄* 
峰值速度†                            ＞1.7m.s       
平均压差†                            ≥6mmHg   
压力半降时间                         ≥230ms 
EOA 及 VTIPrTV/VTILVO         尚无相关数据评估人工三尖瓣 
PrTV, 人工三尖瓣 
*由于受呼吸影响，需测量≥5 个心动周期 
†瓣膜反流时可能也会升高 

膜反流，但对评估人工瓣膜反流的作用有限。尽管如此，这

些技术是全面评估可疑重度 TR 的一部分。例如，宽大的血

流汇聚区或射流紧缩区常常提示重度 TR,血流汇聚出现的

位置可能有助于发现反流的起源。 
频谱多普勒方面，用 CW 多普勒筛查要优于 PW 多普勒

技术。检查时成像和非成像的 CW 多普勒探头均应使用，

后者的穿透力较好。提示重度反流的 CW 多普勒频谱图像

包括频谱回声增强呈三角形，峰值速度提前及三尖瓣舒张期

峰值和平均压差升高。 
人工瓣膜本身会对血流产生限制作用，因而影响肝静脉

的血流频谱形态。即使人工瓣膜功能正常，也可能出现不同

程度的收缩期频谱波峰变钝。显著的收缩期频谱波峰变钝对

TR 更敏感，但是并不特异，因为这种现象也见于任何原因

导致的中心静脉压升高或房颤的患者。一般说来，肝静脉全

收缩期逆流往往提示重度 TR。 

3．TEE 评估人工三尖瓣. 所有临床或经胸超声心动图提示

人工三尖瓣有梗阻的患者都应该考虑行 TEE 检查。检查的

重点是观察人工瓣叶或瓣阀的运动，并识别附着在人工瓣上

的团块回声。但是用 TEE 观察也有技术上的不足，因为房

间隔或心脏十字交叉处的人工瓣可能造成声影而影响观察。

TEE多普勒超声探查的角度调整可能没有TTE检查的优势，

因而可能会低估跨瓣流速和压差。 
   人工三尖瓣出现可疑 TR 的患者也应该考虑行 TEE 检查。

检查的重点在于识别瓣周或跨瓣的反流束。评估彩色的反射

血流充盈右房的程度可以半定量评估瓣膜反流的严重性，如

有可能，也可以用经胃切面评估肝静脉血流。如果能在人工

瓣膜的心室侧发现血流汇聚带，且血流汇聚带没有受到临近

结构的显著影响发生变形，那么可以用近端等速血流表面积

的方法对 TR 的程度进行定量[16]。所有临床高度怀疑心内膜

炎的患者，都应该将 TEE 作为 TTE 的辅助检查。行 TEE 检

查时，不仅要注意有无赘生物，还要努力寻找有无感染向瓣

周发展的迹象，如瓣环脓肿、瓣膜裂开或瘘道形成。 

VII．超声心动图评估儿童患者的人工瓣膜               

虽然儿童患者植入人工瓣膜并不常见，但是对每一名 
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表 16 用于评估人工三尖瓣反流严重程度的超声心动和多普勒超声指标 
指标 轻度 中度 重度 

瓣膜结构                                               通常正常 异常或瓣膜裂开 异常或瓣膜裂开 
彩色多普勒反流束面积，仅

适用于向心性反流(cm2) 
＜5 5-10 ＞10 

VC 宽度（cm）* 不明确 不明确，但是＜0.7 ＞0.7 
CW 多普勒反流束强度和形

状 
反流束形状显示不完全或回

声模糊，抛物线形 
  

收缩期肝静脉血流多普勒 正常或变钝 变钝 全收缩期逆流 

右心房，右心室，IVC 正常† 扩张 显著扩张 
IVC,下腔静脉；VC，血流汇聚断面。 
摘自 Zoghbi 等人[16]。 
* 人工瓣膜的 TR 射流，可从自体瓣膜的 TR 判断，而对瓣旁 TR，尚不知（据 VC）如何裁定。 
†排除其他导致扩张的原因。 

人工瓣膜的个体来说却很重要。至今还没有文章介绍关于年

轻患者植入人工瓣膜评估的恰当方法[179-181]。同样重要的是，

目前也缺少详细介绍儿童患者跨人工瓣血流的超声多普勒

正常值的研究[179]。因此，目前关于儿童人工瓣评估的依据

大多都来自对成人人工瓣的资料。庆幸的是，有关的血流动

力学、超声心动图图像和其他考虑因素的许多原则在两组人

群是一致的。因此如前文所述，成人人工瓣膜功能的评估方

法可以也应该直接用于儿童患者。下文将不再赘述超声心动

图评估的原则，而将强调与儿童患者关系紧密的两组人群的

差异。 

A.儿童植入人工瓣膜很少见 

儿童患者要尽量避免行人工瓣膜置换术，最主要的原

因是儿童患者的成长将会不可避免地导致 PPM。另外，组

织瓣膜，尤其是体循环内的瓣膜可能会导致瓣膜的迅速钙化

和退行性改变。因此，在未成年患者植入体循环内的瓣膜通

常是金属瓣，随之带来的是儿童患者抗凝这个困难的问题。

这个问题促使了 Ross 手术的广泛应用，尤其是行主动脉瓣

置换术时。肺动脉瓣和主动脉根部的互换不需要抗凝，有研

究显示组织的生长与患者的成长是一致的。然而，Ross 手

术需要对肺动脉管道狭窄或反流进行早期经皮或外科干预。

另外，进行性的 AR 可能导致主动脉根部和瓣环扩张。 

B. 超声心动图评估儿童先天性心脏病人工瓣膜标准的不同 

在接受人工瓣膜置换的成人患者中着重观察的是瓣膜

的解剖图像。但是即使是在年轻的儿童患者，由于多次手术、

胸壁畸形等原因，超声心动图的图像可能也不会很好。尤其

是，2D 超声可能很难观察清楚瓣叶结构。这与 2D 成像的

帧频较低且儿童患者的心率偏快有部分关系。M 型超声心

动图的帧频较高，观察瓣叶运动的效果也会好一些。很多时

候也可以用透视评价金属瓣膜的运动和位置。 
超声心动图观察儿童患者人工瓣膜的一个主要困难是，

患儿可能同时存在多个水平的梗阻。例如，Shone’s 综合征

患者可能存在瓣上二尖瓣环、降落伞样二尖瓣、主动脉瓣下

狭窄、主动脉瓣二叶瓣畸形等。如果植入的是人工主动脉瓣，

并存的主动脉瓣下狭窄会导致不能应用连续性方程计算

EOA。另外，如并存的主动脉缩窄，可能会直接影响跨人工

主动脉瓣的压差。在右心系统，跨肺动脉管道处的多级狭窄，

尤其是延伸到右或左肺动脉的狭窄会直接影响跨瓣压力。 
儿童和成人之间差异的另一个例子是于瓣环之上植入

人工瓣膜。在罕见的情况下，婴儿需要置换人工二尖瓣，但

二尖瓣环过小，外科医师可能选择将人工瓣放置在瓣环之上。

即使人工瓣功能正常，这种手术也会导致 LA 平均压力显著

升高，般“v”波增高[182]。在此处记录多普勒血流频谱会显

示跨二尖瓣的 E 波速度升高，平均压差也升高。有人将这

一现象归因于心房顺应性的改变。 
很多行先天性心脏病修补术的患者都需要用肺动脉通

道，这在儿童患者非常常见（图 17）。这些手术包括新生儿

永存动脉干修补术，法洛四联症伴肺动脉闭锁修补术，及用

于大动脉转位伴 LVO 道梗阻的 Rastelli 手术。随着手术方法

的不断改进，RV-肺动脉通道目前已被用于左心发育不良综

合征1期的Sano矫正手术或者主动脉弓离断的Yasui手术。

随着 Ross 手术在各个年龄层患儿的应用越来越多，这些通

道的应用也越来越多。RV-肺动脉通道也正越来越多地被用

于法洛四联症术后出现严重 PR 的青少年患者。早期报道显

示多普勒超声可以准确地测量跨 RV-肺动脉通道的压差。当

存在离散性狭窄区，比如瓣膜钙化或通道的近端突入右室造

成的离散性阻塞时，多普勒测量的最大的瞬时压差与心导管

测得的数据可能很接近。但是在其他情况下，多普勒可能会

低估病变的严重性。这主要见于导管-肺动脉吻合处严重狭

窄的时候。即使用专用的 CW 多普勒探头检查，由于通道

处的射流偏心明显，也难以测量。然而，如果同时存在外周

肺动脉狭窄，那么用 CW 多普勒测量这些部位的梗阻，可

能会造成与近端梗阻部位血流信号的混淆。不仅如此，在这

些部位测得的速度往往高于导管测量的压差。此时，用 TR
反流束评估 RV 压力至关重要。 
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 RV-PA 导管 
 

脉冲波多普勒                                   连续波多普勒 
 

图 17 动脉干修补术后用二维超声图像评价植入的 RV-肺动脉同种瓣膜导管功能，从左胸骨旁声窗观察。可以观察到前向血

流（蓝色）和后向肺动脉瓣反流血流（红色）。脉冲波多普勒显示瓣膜水平血流的混叠信号及反流的反向信号。瓣膜导管处

的 CW 多普勒信号显示为重度的狭窄和反流。

C.儿科患者人工瓣不匹配（PPM）的重要性 
婴幼儿或儿童患二尖瓣和主动脉瓣狭窄与瓣环发育不

良有关，常常会置换一个较与患者体型相适应的瓣膜为小的

人工瓣膜。随之而来的问题会随着患儿的成长而越来越突出。

外科医生可能会试图通过 Konno 或 Manugian 术式来扩张主

动脉瓣环，然而植入的瓣膜仍不是最佳大小。如果年轻患者

的人工瓣膜处血流为高速血流，应该用本文建议的流程进行

评估。应结合患者的体型大小确定峰值及平均的速度和压差

的界限值；同时还需要考虑 PPM 和压力恢复的变化 

   儿科患者置换的瓣膜出现进行性梗阻的一个重要原因

是翳状物形成。而且，严重的左心瓣膜梗阻常伴有心内膜纤

维弹性组织增生，纤维瘢痕可能促进翳状物形成[183]。用标

准的经胸超声可能很难看清造成梗阻的纤维组织。TEE 可

以提高图像的清晰度，但是很难鉴别翳状物和缝合环。另一

方面，血栓形成可能是导致压差突然增大和/或新出现的反

流的一个急性原因。瓣膜可能被固定在某一位置，并最终导

致人工瓣膜狭窄和反流，此时，已无可能分辨是翳状物形成

还是出现了 PPM。   

D. 儿科患者用 EOA 测量人工瓣膜可能的误区 
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3D 超声心动图 

 
生物人工瓣                    二叶瓣膜                    人工瓣膜反流 

图 18 显示了人工生物瓣（左），从 LA 侧观察的二尖瓣位的二叶机械瓣（视频 17，在线观看视频）和瓣膜反流的 3D 超声

心动图和多普勒图像。

评估人工瓣膜的功能常常需要测量瓣口的 EOA。对儿

科患者来说，并存的分流会影响血流的观察，因此会影响所

测的压差。这些分流包括房间隔缺损或动脉导管未闭，前者

可能会减少通过人工二尖瓣和或主动脉瓣的血流量，后者可

能增加血流量。同样，评估 PPM 也需要计算 EOA 指数。 
   到目前为止，用连续性方程测量的 EOA 尚难以直接用于

儿科患者。如前文所述，准确测量 EOA 最大的困难在于确

定人工瓣膜前的 VTI 和面积。多种原因增加了测量儿科患

者的困难。首先，这一方程假设血流断面为圆形，对同时存

在 LVO 道或 RV 流出道病变的患者来说，这一假设不能成

立。第二，测量面积时半径的值要取平方，因此测量直径时

即使很小的误差也会导致所计算面积值出现较大的误差。这

种潜在的误差在儿科患者还会放大。第三，对主动脉瓣下或

肺动脉瓣下狭窄的儿科患者来说，梗阻前的血流可能并不是

层流。第四，心脏的转动移位使多普勒取样容积难以准确地

置放在人工瓣膜之前的区域。这个问题在较年轻的儿科患者

更加明显。 
   一些基于小样本人群的研究报道了确定儿科患者存在

PPM 的最佳方法。一项研究共观察了 32 名婴儿和儿童，这

些患儿在二尖瓣位植入了 St Jude Medical or Carbomedics 机
械瓣膜。研究发现与厂家设计的 EOA 相关性最好的多普勒

指标是多普勒峰值速度，而不是用公式计算出的 EOA。计

算 EOA 时存在的一些问题可以用 DVI 克服。在成人患者这

个指标与病变的严重性有关，但是目前还没有在儿科患者中

应用这一指标的经验。尽管存在这些潜在的误区，但是试用

EOA和/或DVI应该成为对儿科人工瓣患者进行标准评估的

一部分。 

E. 评估相应的心房和心室大小和功能 

在评估人工瓣膜功能的时候，分析相应心房或心室的

大小和功能具有同等的重要性。针对儿科患者，已经有用

z-计分法计算 2D 超声评估 LV 大小和功能的正常值的研究。

这些值可以随时间变化而有不同，因此包含了随生长发育出

现的变化。遗憾的是，目前尚未建立 RV 容量和质量，或左

或右心房容量大小的超声心动图正常值，但是这些问题目前

都在研究中。负荷状态应该使用心室收缩功能的指标。这些

超声心动图参数包括室壁应力的指标，即心肌圆周纤维缩短

速度，或缩短分数。虽然超声心动图评估人工瓣膜的功能包

括了心室收缩功能的指标，但是心室舒张功能的评估也应该

进一步探索。 
 
F.儿科患者中继续深入研究的必要性 

或许评估儿科患者人工瓣膜功能最困难的地方在于缺

少公开发表的数据。已有研究显示 PPM 会对成人患者造成

不良后果，但是它对儿科患者的影响尚未明了。关于植入人

工瓣膜的儿科患者预后的研究还很少。因此，儿科心脏病学

家依靠的是针对成人的指南。在大样本的儿科患者中进行新

的研究和分析的重要性是不言而喻的。 
 
VIII. 结束语和未来发展方向                           
 

多普勒超声心动图是目前评估和处理人工瓣膜心脏病及

自体瓣膜心脏病患者的首选方法。除了对相关心腔的显像外，

人工瓣膜本身的显像对评估人工瓣的整体功能和术后心腔

逆重塑的程度至关重要。彩色和频谱多普勒技术在评估人工

瓣膜功能及相关并发症方面发挥核心作用，因为二维图像本

身提供的信息有限，尤其是机械瓣。对怀疑人工瓣膜功能异
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常的患者，尤其是置换了机械瓣的患者，常常需要行 TEE
检查来明确梗阻或反流的机制。 
   总的来讲，由于人工瓣膜的种类和大小越来越多，瓣膜

本身固有的轻度梗阻的变异性，评估人工瓣膜的功能正在面

临更多的挑战。因此，心脏病史，包括植入的瓣膜或管道的

类型和大小对超声心动图的评估极为重要。与术后的基准超

声心动图像进行术后系列比较，对于准确评估瓣膜功能也是

至关重要。反映儿童患者人工瓣膜功能的各种参数的正常值

及其对预后的影响仍需要更多的研究。 
经胸实时三维超声图像的进展，更重要的是经食道实

时三维成像技术的进展，为超声评估人工瓣膜功能提供了新

的重要的方法[184]（图 18）。首次用超声技术得到的三维图

像为显示整个瓣膜装置及其瓣环的运动，提供了一个强有力

的手段。这无疑将增强了我们评估人工瓣膜功能的能力，以

及在相同条件下鉴别 PPM 和瓣膜梗阻的能力。同时加载彩

色多普勒功能可以提高测量血流汇聚、射流紧缩的准确性，

也可增强估测反流束进入心腔的范围的准确性，从而改善人

工瓣反流的定量测定。而且，初步的经验[185]显示，未来实

时 3D TEE很可能用于指导高危瓣周漏患者的经皮介入治疗。 

增补资料 

与本文有关的增补资料参见在线版本，doi:10.1016/j.echo.2009. 

07.013 
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附录 I. 人工主动脉瓣多普勒超声心动图的正常值*  

 
   

瓣膜 尺寸 峰值压差 
(mm Hg) 

平均压差 
(mmHg) 

有效瓣口面积 
(cm2) 

ATS  
Bileaflet  

19 47.0± 12.6 25.3± 8.0 1.1± 0.3 
21 23.7± 6.8 15.9± 5.0 1.4± 0.5 
23  14.4± 4.9 1.7± 0.5 
25  11.3± 3.7 2.1± 0.7 
27  8.4± 3.7 2.5± 0.1 
29  8.0± 3.0 3.1± 0.8 

ATS AP  
Bileaflet  

18  21.0± 1.8 1.2± 0.3 
20 21.4± 4.2 11.1± 3.5 1.3± 0.3 
22 18.7± 8.3 10.5± 4.5 1.7± 0.4 
24 15.1± 5.6 7.5± 3.1 2.0± 0.6 
26  6.0± 2.0 2.1± 0.4 

Baxter Perimount  
Stented bovine pericardial 

19 32.5± 8.5 19.5± 5.5 1.3± 0.2 
21 24.9± 7.7 13.8± 4.0 1.3± 0.3 
23 19.9± 7.4 11.5± 3.9 1.6± 0.3 
25 16.5± 7.8 10.7± 3.8 1.6± 0.4 
27 12.8± 5.4 4.8± 2.2 2.0± 0.4 

Biocor  
Stented porcine  

23 30.0± 10.7 20± 6.6 1.3± 0.3 
25 23.0± 7.9 16± 5.1 1.7± 0.4 
27 22.0± 6.5 15.0± 3.7 2.2± 0.4 

Extended Biocor  
Stentless  

19-21 17.5± 6.5 9.6± 3.6 1.4± 0.4 
23 14.7± 7.3 7.7± 3.8 1.7± 0.4 
25 14.0± 4.3 7.4± 2.5 1.8± 0.4 

Bioflo  
Stented bovine pericardial  

19 37.2± 8.8 26.4± 5.5 0.7± 0.1 
21 28.7± 6.2 18.7± 5.5 1.1± 0.1 

Bjork-Shiley  
Single tilting disc  

21 38.9± 11.9 21.8± 3.4 1.1± 0.3 
23 28.8± 11.2 15.7± 5.3 1.3± 0.3 
25 23.7± 8.2 13.0± 5.0 1.5± 0.4 
27  10.0± 2.0 1.6± 0.3 

Carbomedics reduced  
Bileaflet  

19 43.4± 1.2 24.4± 1.2 1.2± 0.1 
    

Carbomedics Standard  
Bileaflet  
 

19 38.0± 12.8 18.9± 8.3 1.0± 0.3 
21 26.8± 10.1 12.9± 5.4 1.5± 0.4 
23 22.5± 7.4 11.0± 4.6 1.4± 0.3 
25 19.6± 7.8 9.1± 3.5 1.8± 0.4 
27 17.5± 7.1 7.9± 3.2 2.2± 0.2 
29 9.1± 4.7 5.6± 3.0 3.2± 1.6 

Carbomedics Tophat  
Bileaflet  

21 30.2± 10.9 14.9± 5.4 1.2± 0.3 
23 24.2± 7.6 12.5± 4.4 1.4± 0.4 
25  9.5± 2.9 1.6± 0.32 

Carpentier Edwards 
Pericardial  
Stented bovine pericardial  

19 32.1± 3.4 24.2± 8.6 1.2± 0.3 
21 25.7± 9.9 20.3± 9.1 1.5± 0.4 
23 21.7± 8.6 13.0± 5.3 1.8± 0.3 
25 16.5± 5.4 9.0± 2.3  

Carpentier Edwards 
Standard  
Stented porcine  

19 43.5± 12.7 25.6± 8.0 0.9± 0.2 
21 27.7± 7.6 17.3± 6.2 1.5± 0.3 
23 28.9± 7.5 16.1± 6.2 1.7± 0.5 
25 24.0± 7.1 12.9± 4.6 1.9± 0.5 
27 22.1± 8.2 12.1± 5.5 2.3± 0.6 
29  9.9± 2.9 2.8± 0.5 

Carpentier Supra-Annular  
Stented porcine  

19 34.1± 2.7  1.1± 0.1 
21 28.0± 10.5 17.5± 3.8 1.4± 0.9 
23 25.3± 10.5 13.4± 4.5 1.6± 0.6 
25 24.4± 7.6 13.2± 4.8 1.8± 0.4 
27 16.7± 4.7 8.8± 2.8 1.9± 0.7 
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Cryolife  
Stentless  

19  9.0± 2.0 1.5± 0.3 
21  6.6± 2.9 1.7± 0.4 
23  6.0± 2.3 2.3± 0.2 
25  6.1± 2.6 2.6± 0.2 
27  4.0± 2.4 2.8± 0.3 

Edwards Duromedics  
Bileaflet  

21 39.0± 13   
23 32.0± 8.0   
25 26.0± 10.0   
27 24.0± 10.0   

Edwards Mira  
Bileaflet  

19  18.2± 5.3 1.2± 0.4 
21  13.3± 4.3 1.6± 0.4 
23  14.7± 2.8 1.6± 0.6 
25  13.1± 3.8 1.9 

Hancock  
Stented porcine  

21 18.0± 6.0 12.0± 2.0  
23 16.0± 2.0 11.0± 2.0  
25 15.0± 3.0 10.0± 3.0  

Hancock II  
Stented porcine  

21  14.8± 4.1 1.3± 0.4 
23 34.0± 13.0 16.6± 8.5 1.3± 0.4 
25 22.0± 5.3 10.8± 2.8 1.6± 0.4 
29 16.2± 1.5 8.2± 1.7 1.6± 0.2 

Homograft  
Homograft  valves 

17-19  9.7± 4.2 4.2± 1.8 
19-21   5.4± 0.9 
20-21  7.9± 4.0 3.6± 2.0 
20-22  7.2± 3.0 3.5± 1.5 

22 1.7± 0.3  5.8± 3.2 
22-23  5.6± 3.1 2.6± 1.4 
22-24   5.6± 1.7 
24-27  6.2± 2.6 2.8± 1.1 

26 1.4± 0.6  6.8± 2.9 
25-28   6.2± 2.5 

Intact  
Stented porcine  

19 40.4± 15.4 24.5± 9.3  
21 40.9± 15.6 19.6± 8.1 1.6± 0.4 
23 32.7± 9.6 19.0± 6.1 1.6± 0.4 
25 29.7± 15.0 17.7± 7.9 1.7± 0.3 
27 25.0± 7.6 15.0± 4.5  

Ionescu-Shiley 
Stented bovine pericardial  

17 23.8± 3.4  0.9± 0.1 
19 19.7± 5.9 13.3± 3.9 1.1± 0.1 
21 26.6± 9.0   
23  15.6± 4.4  

Labcor Santiago  
Stented bovine pericardial  

19 18.6± 5.0 11.8± 3.3 1.2± 0.1 
21 17.5± 6.6 8.2± 4.5 1.3± 0.1 
23 14.8± 5.2 7.8± 2.9 1.8± 0.2 

 25 12.3± 3.4 6.8± 2.0 2.1± 0.3 

Labcor Synergy  
Stented porcine  
 

21 24.3± 8.1 13.3± 4.2 1.1± 0.3 
23 27.3± 13.7 15.3± 6.9 1.4± 0.4 
25 22.5± 11.9 13.2± 6.4 1.5± 0.4 
27 17.8± 7.0 10.6± 4.6 1.8± 0.5 

MCRI On-X  
Bileaflet  

19 21.3± 10.8 11.8± 3.4 1.5± 0.2 
21 16.4± 5.9 9.9± 3.6 1.7± 0.4 
23 15.9± 6.4 8.6± 3.4 1.9± 0.6 
25 16.5± 10.2 6.9± 4.3 2.4± 0.6 

Medtronic Advantage  
Bileaflet  

23  10.4± 3.1 2.2± 0.3 
25  9.0± 3.7 2.8± 0.6 

Medtronic Advantage  
Bileaflet  

27  7.6± 3.6 3.3± 0.7 
29  6.1± 3.8 3.9± 0.7 

Medtronic Freestyle  
Stentless  
 

19  13.0± 3.9  
21  9.1± 5.1 1.4± 0.3 
23 11.0± 4.0 8.1± 4.6 1.7± 0.5 
25  5.3± 3.1 2.1± 0.5 
27  4.6± 3.1 2.5± 0.1 

Medtronic Hall  21 26.9± 10.5 14.1± 5.9 1.1± 0.2 
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Single tilting disc  23 26.9± 8.9 13.5± 4.8 1.4± 0.4 
25 17.1± 7.0 9.5± 4.3 1.5± 0.5 
27 18.9± 9.7 8.7± 5.6 1.9± 0.2 

Medtronic Hall  
Single tilting disc  

20 34.4± 13.1 17.1± 5.3 1.2± 0.5 
    

Medtronic Mosaic  
Stented porcine  

21  14.2± 5.0 1.4± 0.4 
23 23.8± 11.0 13.7± 4.8 1.5± 0.4 
25 22.5± 10.0 11.7± 5.1 1.8± 0.5 
27  10.4± 4.3 1.9± 0.1 
29  11.1± 4.3 2.1± 0.2 

Mitroflow  
Stented bovine pericardial  

19 18.6± 5.3 13.1± 3.3 1.1± 0.2 
    

Monostrut Bjork-Shiley  
Single tilting disc  

19  27.4± 8.8  
21 27.5± 3.1 20.5± 6.2  
23 20.3± 0.7 17.4± 6.4  
25  16.1± 4.9  
27  11.4± 3.8  

Prima  
Stentless  

21 28.8± 6.0 13.7± 1.9 1.4± 0.7 
23 21.5± 7.5 11.5± 4.9 1.5± 0.3 
25 22.1± 12.5 11.6± 7.2 1.8± 0.5 

Omnicarbon  
Single tilting disc  

21 37.4± 12.8 20.4± 5.4 1.3± 0.5 
23 28.8± 9.1 17.4± 4.9 1.5± 0.3 
25 23.7± 8.1 13.2± 4.6 1.9± 0.5 
27 20.1± 4.2 12.4± 2.9 2.1± 0.4 

Omniscience  
Single tilting disc  

21 50.8± 2.8 28.2± 2.2 0.9± 0.1 
23 39.8± 8.7 20.1± 5.1 1.0± 0.1 

Starr Edwards  
Caged ball  

23 32.6± 12.8 22.0± 9.0 1.1± 0.2 
24 34.1± 10.3 22.1± 7.5 1.1± 0.3 
26 31.8± 9.0 19.7± 6.1  
27 30.8± 6.3 18.5± 3.7  
29 29.0± 9.3 16.3± 5.5  

Sorin Bicarbon 
Bileaflet  

19 30.1± 4.5 16.7± 2.0 1.4± 0.1 
21 22.0± 7.1 10.0± 3.3 1.2± 0.4 
23 16.8± 6.1 7.7± 3.3 1.5± 0.2 
25 11.2± 3.1 5.6± 1.6 2.4± 0.3 

Sorin Pericarbon  
Stentless  

19 36.5± 9.0 28.9± 7.3 1.2± 0.5 
21 28.0± 13.3 23.8± 11.1 1.3± 0.6 
23 27.5± 11.5 23.2± 7.6 1.5± 0.5 

St. Jude Medical 
Haem Plus 
Bileaflet 

19 28.5± 10.7 17.0± 7.8 1.9± 0.1 
21 16.3± 17.0 10.6± 5.1) 1.8± 0.5 
23 16.8± 7.3 12.1± 4.2 1.7± 0.5 

St Jude Medical Regent 
Bileaflet  

19 20.6± 12 11.0± 4.9 1.6± 0.4 
21 15.6± 9.4 8.0± 4.8 2.0± 0.7 
23 12.8± 6.8 6.9± 3.5 2.3± 0.9 
25 11.7± 6.8 5.6± 3.2 2.5± 0.8 

 27 7.9± 5.5 3.5± 1.7 3.6± 0.5 

St Jude Medical Standard  
Bileaflet  

19 42.0± 10.0 24.5± 5.8 1.5± 0.1 
21 25.7± 9.5 15.2± 5.0 1.4± 0.4 
23 21.8± 7.5 13.4± 5.6 1.6± 0.4 
25 18.9± 7.3 11.0± 5.3 1.9± 0.5 
27 13.7± 4.2 8.4± 3.4 2.5± 0.4 
29 13.5± 5.8 7.0± 1.7 2.8± 0.5 

St Jude Medical  
Stentless  
 

21 22.6± 14.5 10.7± 7.2 1.3± 0.6 
23 16.2± 9.0 8.2± 4.7 1.6± 0.6 
25 12.7± 8.2 6.3± 4.1 1.8± 0.5 
27 10.1± 5.8 5.0± 2.9 2.0± 0.3 
29 7.7± 4.4 4.1± 2.4 2.4± 0.6 

 
*根据 Rajani et al. [126]修改. 
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 Appendix II. 人工二尖瓣多普勒超声心动图的正常值*  
 

 Valve Size Peak gradient 
(mm Hg) 

Mean 
gradient 
(mm Hg) 

Peak velocity 
(m/s) 

Pressure 
half-time 

(ms) 

Effective 
orifice area 

(cm2) 

Biocor 
Stentless bioprosthesis 

27 13± 1     
29 14± 2.5     
31 11.5± 0.5     
33 12± 0.5     

Bioflo pericardial 
Stented bioprosthesis 

25 10± 2 6.3± 1.5   2± 0.1 
27 9.5± 2.6 5.4± 1.2   2± 0.3 
29 5± 2.8 3.6± 1   2.4± 0.2 
31 4.0 2.0   2.3 

Bjork-Shiley 
Tilting disc 

23   1.7 115  
25 12± 4 6±2 1.75± 0.38 99± 27 1.72± 0.6 
27 10± 4 5±2 1.6± 0.49 89± 28 1.81± 0.54 
29 7.83± 2.93 2.83± 1.27 1.37± 0.25 79± 17 2.1± 0.43 
31 6±3 2± 1.9 1.41± 0.26 70± 14 2.2± 0.3 

Bjork-Shiley monostrut 
Tilting disc 

23  5.0 1.9   
25 13± 2.5 5.57± 2.3 1.8± 0.3   
27 12± 2.5 4.53± 2.2 1.7±0.4   
29 13± 3 4.26± 1.6 1.6± 0.3   
31 14± 4.5 4.9± 1.6 1.7± 0.3   

Carbomedics 
Bileaflet 

23   1.9± 0.1 126± 7  
25 10.3± 2.3 3.6± 0.6 1.3± 0.1 93± 8 2.9± 0.8 
27 8.79± 3.46 3.46± 1.03 1.61± 0.3 89± 20 2.9± 0.75 
29 8.78± 2.9 3.39± 0.97 1.52± 0.3 88± 17 2.3± 0.4 
31 8.87± 2.34 3.32± 0.87 1.61± 0.29 92± 24 2.8± 1.14 
33 8.8± 2.2 4.8± 2.5 1.5± 0.2 93± 12  

Carpentier- Edwards 
Stented bioprosthesis 

27  6±2 1.7± 0.3 98± 28  
29  4.7± 2 1.76± 0.27 92±14  
31  4.4± 2 1.54± 0.15 92± 19  
33  6±3  93± 12  

Carpentier- Edwards 
pericardial 
Stented Bioprosthesis 

27  3.6 1.6 100  
29  5.25± 2.36 1.67± 0.3 110± 15  
31  4.05± 0.83 1.53± 0.1 90± 11  
33  1.0 0.8 80  

Duromedics 
Bileaflet 

27 13± 6 5± 3 1.61± 0.4 75± 12  
29 10± 4 3± 1 1.40± 0.25 85± 22  
31 10.5± 4.33 3.3± 1.36 1.38± 0.27 81± 12  
33 11.2 2.5  85  

Hancock I or not specified 
Stented bioprosthesis 

27 10± 4 5± 2   1.3± 0.8 
29 7± 3 2.46± 0.79  115± 20 1.5± 0.2 
31 4± 0.86 4.86± 1.69  95± 17 1.6± 0.2 
33 3± 2 3.87± 2  90± 12 1.9± 0.2 

Hancock II 
Stented bioprosthesis 

27     2.21± 0.14 
29     2.77± 0.11 
31     2.84± 0.1 
33     3.15± 0.22 

Hancock pericardial 
Stented bioprosthesis 

29  2.61± 1.39 1.42± 0.14 105± 36  
31  3.57± 1.02 1.51± 0.27 81± 23  

Ionescu-Shiley 
Stented bioprosthesis 

25  4.87± 1.08 1.43± 0.15 93± 11  
27  3.21± 0.82 1.31± 0.24 100± 28  
29  3.22± 0.57 1.38± 0.2 85± 8  
31  3.63± 0.9 1.45± 0.06 100± 36  

Ionescu-Shiley low profile 29  3.31± 0.96 1.36± 0.25 80± 30  
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Stented bioprosthesis 31  2.74± 0.37 1.33± 0.14 79± 15  

Labcor-Santiago pericardial 
Stented bioprosthesis 

25 8.7 4.5  97 2.2 
27 5.6± 2.3 2.8± 1.5  85± 18 2.12± 0.48 
29 6.2± 2.1 3± 1.3  80± 34 2.11± 0.73 

Lillehei- Kaster 
Tilting disc 

18   1.7 140  
20   1.7 67  
22   1.56± 0.09 94± 22  
25   1.38± 0.27 124± 46  

Medtronic- Hall 
Tilting disc 

27   1.4 78  
29   1.57± 0.1 69± 15  
31   1.45± 0.12 77± 17  

Medtronic Intact Porcine 
Stented bioprosthesis 

29  3.5± 0.51 1.6± 0.22   
31  4.2± 1.44 1.6± 0.26   
33  4± 1.3 1.4± 0.24   
35  3.2± 1.77 1.3± 0.5   

Mitroflow 
Stented bioprosthesis 

25  6.9 2.0 90  
27  3.07± 0.91 1.5 90± 20  
29  3.5± 1.65 1.43± 0.29 102± 21  
31  3.85± 0.81 1.32± 0.26 91± 22  

Omnicarbon 
Tilting disc 

23  8.0    
25  6.05± 1.81 1.77± 0.24 102± 16  
27  4.89± 2.05 1.63± 0.36 105± 33  
29  4.93± 2.16 1.56± 0.27 120± 40  
31  4.18± 1.4 1.3± 0.23 134± 31  
33  4±2    

On-X 
Bileaflet 

25 11.5± 3.2 5.3± 2.1   1.9± 1.1 
27-29 10.3± 4.5 4.5± 1.6   2.2± 0.5 
31-33 9.8± 3.8 4.8± 2.4   2.5± 1.1 

Sorin Allcarbon 
Tilting disc 

25 15± 3 5 ± 1 2± 0.2 105± 29 2.2± 0.6 
27 13± 2 4±1 1.8± 0.1 89± 14 2.5± 0.5 
29 10± 2 4±1 1.6± 0.2 85± 23 2.8± 0.7 
31 9±1 4±1 1.6 ± 0.1 88± 27 2.8± 0.9 

Sorin Bicarbon 
Bileaflet 

25 15± 0.25 4± 0.5 1.95± 0.02 70± 1  
27 11± 2.75 4± 0.5 1.65± 0.21 82± 20  
29 12± 3 4 ± 1.25 1.73± 0.22 80± 14  
31 10± 1.5 4± 1 1.66± 0.11 83± 14  

St Jude Medical 
Bileaflet 

23  4.0 1.5 160 1.0 
25  2.5± 1 1.34± 1.12 75± 4 1.35± 0.17 
27 11± 4 5± 1.82 1.61± 0.29 75± 10 1.67± 0.17 
29 10± 3 4.15± 1.8 1.57± 0.29 85± 10 1.75± 0.24 
31 12± 6 4.46± 2.22 1.59± 0.33 74± 13 2.03± 0.32 

Starr- Edwards 
Caged ball 

26  10.0   1.4 
28  7± 2.75   1.9± 0.57 
30 12.2± 4.6 6.99± 2.5 1.7± 0.3 125± 25 1.65± 0.4 
32 11.5± 4.2 5.08± 2.5 1.7± 0.3 110± 25 1.98± 0.4 
34  5.0   2.6 

Stentless quadrileaflet 
bovine pericardial 
Stentless bioprosthesis 

26  2.2± 1.7 1.6 103± 31 1.7 
28   1.58± 0.25  1.7± 0.6 
30   1.42± 0.32  2.3± 0.4 

Wessex  
Stented bioprosthesis 

29  3.69± 0.61 1.66± 0.17 83± 19  
31  3.31± 0.83 1.41± 0.25 80± 21  

       *根据 Rosenhek, et al. [138, 139]修改. 
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	47.0± 12.6
	23.7± 6.8
	30.0± 10.7
	1.1± 0.1

	1.7± 0.4
	6.6± 2.9
	2.3± 0.2
	6.0± 2.3
	2.6± 0.2
	6.1± 2.6
	2.8± 0.3
	11.0± 2.0
	17.5± 6.6
	24.3± 8.1
	13.3± 4.2
	27.3± 13.7
	17.8± 7.0

	5.3± 3.1

	4.0± 2.4
	1.1± 0.3
	5.6± 3.2
	11.0± 5.3

	22.1± 7.5
	34.1± 10.3
	1.3± 0.6



